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Advarsler
01 Hjulene skal altid være låst, når brugeren  
 bevæger sig mellem siddende og stående  
 stilling.
02 Brugeren skal altid holde fast i håndtagene  
	 under	forflytning.
03 Brugeren skal blive stående, indtil begge  
 sædeplader er klappet ned.

Information
01 Juster benjusteringen ved hjælp af pedalen.  
 Til venstre: bredere. Til højre: smallere.
02 Placer Transfer Pro, så benstøtten når  
 brugerens skinneben.
03	 Det	er	valgfrit	at	flytte	benene	ind	under		
	 forflytning.

Transfer Pro
Quick guide
Denne quick guide erstatter ikke produktets brugermanual. Det er vigtigt at forstå indholdet i 
brugermanualen, når produktet betjenes. Du kan downloade  brugermanualen på etac.dk. 



1. 
2. 
3. 
04 Sørg for at markeringen på sædepladen  
	 som	minimum	flugter	med	sædets	kant,	 
 før brugeren sætter sig.
05 Drej altid begge sædeplader op,  
 før brugeren sætter sig.

Få mere information eller kontakt os på:     +45 79 68 58 33    info@etac.dk    www.etac.dk

Advarsler Teknisk data Vaskeanvisning


