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Product: xxxx - Size x

Art. no.: XXXxxxxxx  Max user mass xxx kg ]

[EH] XXXXXXX

DMR ver.: XXXX Mass device: xxx kg DE—_I

. Parallelvej 3
Max rated load: xxx kg DK-8751 Gedved
LR A wmsszore ] B C €
(XX)XXXXXXXXXXXXXX(XX), (XX). Made in  XXXXXXX  YYYY-MM-DD
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EN: For indoor use
NO: For innendars bruk
FR: Utilisation intérieur

RU: AAA McnoAb30BaHWSA B
nomelieHunn

P BN

EN: Consult instructions. The
latest version of the instruc-
tions is always available on
the R82 website and can be
printed in larger sizes

NO: Sjekk bruksanvisning

pa nett. Nyeste versjon av
bruksanvisningen er alltid
tilgjengelig, og kan skrives ut
fra R82 nettsted

FR: Se reporter aux instruc-
tions / consulter les instruc-
tions. La version la plus ré-
cente est toujours disponible
et peut étre imprimée dans
un grand format a partir du
site internet de R82

RU: lMpouwnTaiite MHCTPYKLMUH.
Hogelwas Bepcus
MHCTPYKLMIA BCErA@ AOCTYMHA
Ha Be6-caiite komnaHun R82
1 MOXeT BbITb pacneyataHa B
yBEAMYEHHOM pa3mepe

P A A T2 S
V. ZOBHAOEH A
2 0%, R82 D Web#A b
NHEVDTH TRV
FEJ, K& XTH
5z encEES

EN Correct lifting point

NO: Riktig lgftpunkt

FR: Point de levée approprié
RU: Haanexalas Touka
noabema

WP VTT 4T R
~ DIEIE

DE: Fir den Innengebrauch
SV: For inomhusbruk

IT: Per uso interno

PL: Do uzytku wewnatrz

GR: KatdMnAo yix ecwTepIKi
Xxefion

DE: Bedienungsanleitung.
Die neueste Version der
User Guide ist auf der R82
Internetseite verfligbar und
steht zum Download bzw.
Ausdruck zur Verfigung

SV: Se anvisningarna.

Den senaste versionen av
anvisningarna finns alltid
tillganglig och kan skrivas
ut i storre storlek fran R82:s
webbplats

IT: Leggere le istruzioni. Le
ultime versioni dei manuali
di istruzione sono sempre
disponibili sul sito web R82 e
possono essere stampate in
dimensioni maggiori

PL: Zapoznanie sig z
instrukcja. Najnowsze
wersje instrukcji obstugi
sg dostepne na stronie
internetowej R82 i mozna
je wydrukowac w wiekszych
formatach

GR: AlaB&oTe TIG 00nyieg.
01 TeAeuTAiEG EKDOOEIG

TWV 0dNYIOV VAl TIGVTOTE
SIOEIEG OTNV 10TOCEAIDO
NG R82 Kol Ymopolv va
eKTUTTIWOOUV O PeYONITEPX
Jeyeon

DE: Korrekter Hebepunkt
SV: Korrekt lyftpunkt

IT: Punto di sollevamento
corretto

PL: Prawidtowy punkt podno-
szenia

GR: ZwoT6 onpeio AaBAg

NL: Voor binnenhuis gebruik
FIN: Sisakéayttoon

PT: Para utilizacao em
interiores

CZ: Pro vnitini pouzivani

NL: Raadpleeg de instruc-
ties. De meest recente
versie van alle instructies
zijn altijd beschikbaar en
kunnen worden afgedrukt in
de groter formaat vanaf de
R82 website

FIN: Lisdohjeet. Viimeisin
versio kaikista ohjeista on
aina saatavilla ja tulostetta-
vissa R82 nettisivustolta

PT: Leia as instrucdes.

As lltimas versoes das
instrucoes estao sempre
disponiveis na pagina da
R82 na internet e podem
ser impressas em tamanhos
maiores

CZ: Poradenstvi a instrukce.
Nejaktualnéjsi verze véech
instrukef je vzdy dostupna
na webu R82, odkud se da
stahnout a i vytisknout

NL: Correcte techniek van
optillen
FIN: Oikea nostopiste

DK: Til indendgrs brug
ES: Para uso en interiores
BR: Para uso interno

SN: &M T HE N

DK: Se vejledning. Den
seneste version af denne
vejledning er altid tilgeengelig
og kan udskrives i starre
stgrrelser fra R82 hjem-
meside

ES: Consulte las instruc-
ciones. La ultima version

de todas las instrucciones
esta siempre disponible y se
puede imprimir en tamanos
superiores desde la pagina
web de R82

BR: Leia as instrucoes.

As versoes mais recentes
das instrucoes sempre
encontram-se disponiveis
no site da R82 e podem ser
impressas em tamanhos
maiores

SN: ZHULH. P uimlm
BT RRAHIHE S (ERS2 2%
TR AT E

DK: Korrekt lgftepunkt

ES: Punto de elevacion
correcto

PT: Corrija o ponto de elevacdo BR: Ponto de elevacao correto

CZ: Spravny zvedaci bod

SN: IR

RrR8=2<
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EN: Warning: This symbol ap-
pears in the User Guide along
with a number referring to the
instructions below. It draws at-
tention to situations where the
product or the user or carer’s
safety may be in danger

01 = Entrapment Hazards

02 = Tilting Hazards

03 = Transportation in motor
vehicles

05 = Squeezing Hazard

NO: Advarsel: Dette symbolet
blir vist i brukerveiledningen
sammen med et tall som
henviser til instruksjonene
under. Det gjgr oppmerksom
pa situasjoner der produktet
eller brukerens/omsorgyterens
sikkerhet kan veere truet

01 = Fare for & bli sittende fast
02 = Vippefarer

03 = Transport i motorkjeretoy-
er

05 = Klemfare

FR: Avertissement: Ce symbole
apparait dans le guide de
I'utilisateur avec un numéro
faisant référence aux instruc-
tions ci-dessous. Il attire
I'attention sur les situations
dans lesquelles la sécurité du
produit ou de I'utilisateur ou
du soignant peut se trouver
compromise

01 = Risques de coincement
02 = Risques a la bascule

03 = Transport a bord de
véhicules motorisés

05 = Risques de pincement

RU: MpeaynpexaeHue:

AaHHoe obo3HaueHe
yKa3blBaeTcsi B PyKOBOACTBE

no aKcnAyatauuu BMecTe ¢
HOMEepOM, KOTOPbIi OTHOCHTCS
K HUXEeNPpUBEAEHHbIM
WHCTPYKUMAM. OHO
MCNOABL3YETCA AASI MPUBAEYEHUA
BHUMaHUA K CUTyauuaMm, B
KOTOpPbIX CyLleCcTByeT ONacHOCTb
AN UBAEAUSA, MOAB30OBATEAS UAU
AWML, OCYLLECTBASHOLLETO YXOA
3a NoAb30BaTEAEM

01 = PuckK 3alemMaeHus

02 = HaknoHHOE NoAoXeHue
03 = lNepeaBuxeH1e B
TPaHCMOPTHBIX CPeACTBaX

05 = Puck cxatusa

JP: M ZoREIE BT

DE: Warnung: Dieses Symbol
erscheint in der Bedienungsan-
leitung zusammen mit einer

zu den nachfolgenden Anlei-
tungen gehérenden Nummer.
Sie lenkt die Aufmerksamkeit
auf Situationen, die flr das
Produkt oder den Betreuer ein
Sicherheitsrisiko darstellen
kénnen.

01 = Gefahr durch Einklemmen
02 = Kippgefahr

03 = Warnhinweise! - Beférder-
ung in Kraftfahrzeugen

05 = Gefahr durch Quetschen
SV: Varning: Den har symbolen
anvénds i handboken tillsam-
mans med ett nummer som
hanvisar till instruktionerna
nedan. Den uppmarksammar
pa situationer som kan utgéra
en sakerhetsrisk for produkten,
anvandaren eller vardgivaren.
01 = Risk att fastna

02 = Tipprisk
03 = Transport i fordon
05 = Klamrisk

IT: Avvertenza: Questo simbolo
viene utilizzato nel Manuale
Utente con un numero di
riferimento alle istruzioni
riportate di seguito. Richiama
I'attenzione alle situazioni in
cui la sicurezza del prodotto,
dell’'utente o dell’operatore
potrebbe essere in pericolo
01 = Pericolo di incastro

02 = Pericoli durante la reclin-
azione della seduta

03 = Trasporto nei veicoli a
motore

05 = Pericolo di schiaccia-
mento

PL: Ostrzezenie: Ten symbol po-
jawia sie w podreczniku obstugi
wraz z numerem odnoszacym
sie do ponizszych instrukcji.
Zwraca on uwage na sytuacje,
w ktérych bezpieczeristwo
produktu, uzytkownika lub
opiekuna moze by¢ zagrozone.
01 = Ryzyko uwiezienia

02 = Zagrozenia przechytu

03 = Transport w pojazdach
silnikowych

05 = Ryzyko zmiazdzenia

e R s Lz —

P FIZFoR SRTOET, SUT, REea—F—

F I A ERI
ELET

01 = % 2 MEM
02 = MR S5Ok
03 = HBYEHN ORI

05 = [EBOfERR

EHENDRPUSHONT, R

NL: Waarschuwing: Dit symbool
staat in de gebruiksaanwijzing
samen met een getal dat naar
de hieronder vermelde instruc-
ties verwijst. Het vestigt de
aandacht op situaties waarin
het product, de gebruiker of de
veiligheid van derden in gevaar
kan zijn.

01 = Gevaar voor beknelling
02 = Kantelgevaar

03 = Vervoer in motorvoer-
tuigen

05 = Gevaar voor samendruk-
ken

FIN: Varoitus: Tdma symboli
nakyy kayttdohjeessa yhdessa
numeron kanssa, joka viittaa
jaljempana nakyviin ohjeisiin.
Sen avulla kiinnitetdan huo-
miota tilanteisiin, joissa tuote
tai kayttajan tai hoitajan turval-
lisuus voi vaarantua.

01 = Juuttumisvaarat

02 = Vaarat kallistettaessa

03 = Kuljettaminen moottoria-
joneuvoissa

05 = Puristumisvaara

PT: Aviso: Este simbolo
aparece no Guia do Utilizador
juntamente com um nimero

a remeter para as instrucoes
abaixo. Chama a atencéao

para situacoes em que possa
estar em risco a seguranca do
produto, do utilizador ou do
prestador de cuidados.

01 = Riscos de armadilha

02 = Perigos de basculacao
03 = Transporte nos veiculos
motorizados

05 = Riscos de compressao

CZ: Upozornéni: Tento
symbol je uveden v uZivatelské
pfirucce spolu s ¢islem
odkazujicim na nize uvedené
ilustrace. Upozornuje na
situace mozného ohrozeni
bezpecnosti produktu, uZivatele
nebo pecovatele.

01 = Nebezpe¢i zachyceni

02 = Riziko pfi naklapéni

03 = Pfreprava v motorovych
vozidlech

05 = Nespravné pouziti

GR: Mpoeidoroinon: Autd To GUUPBOAO EPPAVIETAI OTIG 0ONYiEG
XPAONG OUVOBEUONEVO QMO VAV QPIBUO TTOU AVOPEPETAI OTIG
TXPOKAETW 0dNYieq. EQIOTG TNV MPOCOXH 0E KATROT&OEIG OTIG
0TT0ieq EVOEXETA VO UPIOTATAI KIVOUVOG YIX TNV XOPGAEI TOU
TIPOIOVTOG, TOU XPAOTN f TOU PPOVTIOTH

01 = Kivduvol mayideuong
02 = Kivduvol avaTpomig

03 = MeTapop& 08 PNXAVOKIVATX OXAMGTO

05 = Kivduvog cuprieong

DK: Advarsel: Dette symbol
vises i brugervejledningen
sammen med en nummer-
henvisning til nedenstaende
instruktioner. Det henleder op-
maerksomheden pa situationer,
hvor produktet, brugeren eller
plejerens sikkerhed kan veere

i fare

01 = Risiko for fastklemning
02 = Fare for tilt af produkt

03 = Transport i motorkgretgjer
05 = Risiko for klemning

ES: Advertencia: Este simbolo
aparece en la Guia del usuario
junto con un niimero de
referencia a las siguientes in-
strucciones. Llama la atencion
sobre situaciones en las que
el producto o el usuario o la
seguridad del cuidador pueda
estar en peligro

01 = Riesgos de atrapamiento
02 = Peligro de vuelco

03 = Transporte en vehiculos
05 = Riesgo de aplastamiento
BR: Adverténcia: Este simbolo
aparece no Manual do Usuério,
juntamente com um ndmero
relacionado as instrugoes
abaixo. Ele serve para indicar
situacdes nas quais a segu-
ranca do produto, do usuério
ou do cuidador possa estar
comprometida

01 = Riscos de armadilha

02 = Perigos da Inclinacao

03 = Transporte nos veiculos
motorizados

05 = Riscos de compressao

SN: &
TEF S R
I, R
AUt JH
iy P e
[SEPES -
1=K
02
03
05

support.R82.org
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EN: Prohibition: Incorrect
lifting points, especially on
stairs

NO: Forbudt! Ikke dra/lgft
stolen i kjorehandtakene,
spesielt ikke i trapper

FR: Interdiction: N'utilisez
pas la barre de poussée
pour tirer/soulever le
fauteuil, notamment dans les
escaliers

RU: 3anpelueHo!: He taHute/
NOAHUMAWTE KPECAO-KOAACKY
3a pyuky, 0CO6EHHO Ha
CTyneHbkax

P HEkr Ty v a T LR
EffoT, ¥— &G0k
o720 FEEFED Lewn
TLZEY,  (FrICREE
)

EN: Manual cleaning: Keep
clean to maintain optimum
function

NO: Manuell rengjaring: Hol-
des rent for & opprettholde
optimal funksjon

FR: Nettoyage manuel:
Nettoyer régulierement ce
produit pour assurer une
utilisation optimale

RU: pyuHas u1cTka :
HoAAepmmsaﬁTe uspeave B
YMCTOTE AAR MOAAEPXKAHUS
€ro onTMManbHOro
YHKLMOHMPOBaHUS

IP: FHE EGE 2 RE
\ZHERFT 2 72 DI H I IHER
lZLTpnTLZan

EN: Warewashing machine
NO: Desinfiseringsmaskin
FR: Machine a laver

RU: MocyaomoeuHan MalinHa

IP: ZR B UEVRE

DE: Achtung: Ziehen oder
heben Sie den Rollstuhl,
insbesondere auf Treppen,
nicht mit dem Schiebebugel
bzw. den Schiebegriffen
SV: Forbud: Dra/lyft inte
stolen genom att halla i
kérbygeln, framfér allt inte

i trappor

IT: Attenzione: Non tirare o
sollevare la carrozzina con il
maniglione di spinta, soprat-
tutto sulle scale

PL: Zakaz: Nie ciagnac/
podnosi¢ wozka za

uchwyt do prowadzenia, w
szczegblnosci na schodach
GR:Anayopeuon: Mnv
TPXBATE/AVAONKWDVETE

TO apa&idio péow TG
XEIPOAGPBAG WONANG, EI0IKK
o€ OKGAEG

DE: Manuelle Reinigung:
Halten Sie das Produkt
sauber um eine optimale
Funktionstlchtigkeit zu
gewahrleisten

SV: Manuell rengdring: Hall
produkten ren for optimal
funktion

IT: Pulizia maniale: Mante-
nere pulito per mantenere un
funzionamento ottimale

PL: Czyszczenie reczne:

Utrzymywac w czystosci,
aby zapewni¢ optymalne
funkcjonowanie

GR: XeIpoKivNTO KXBXPIONO:
AITNPEITE TO TPOIOV KABXPO
VIO VO EEXOPAAILETE TNV
&woyn AeiToupyic Tou

DE: Spezialwaschmaschine (fiir
Rehaprodukte)

SV: Rengdring av produkten

i maskin

IT: Lavastoviglie industriale

PL: Zmywarka

GR: NMAuvTtApIo e€omAiopol

NL: Waarschuwing: Onjuiste
optilpunten, vooral op de
trap.

FIN: Kielletty: Ala veda/
nosta tuolia tydntétangosta,
etenkaan portaissa

PT: Proibicao: Nao puxe ou
levante a cadeira pelo push
de impulso, especialmente
em escadas

CZ: Zakaz: Netahejte a nez-
vedejte podvozek za vzpéru,
zvlasté ne na schodech

NL: Handmatige reiniging:
Schoonhouden om een opti-
male werking te behouden

FIN: Manuaalinen puhdistus:
Puhtaanapito yllapitaa
optimaalisen toiminnan

PT: Limpeza manual:
Mantenha o produto limpo
para conservar o bom func-
ionamento

CZ: Czyszczenie reczne:
Udrzujte v Cistoté a tim
zajistéte optimalni funkénost

NL: VWaatwasser

FIN: Ei saa pesta pesu-
koneessa

PT: Maquina de lavar loica

CZ: Mycka na zdravotni
pomuicky

DK: Forbud: Forkerte
lgftepunkter, iseer ved lgft
pa trapper

ES: Prohibicion: No tire
hacia arriba ni levante la
silla sujetandola del asa de
empuje, especialmente en
las escalesras

BR: Proibido: Nao puxe ou
levante a cadeira pela alca
de conducao, especialmente
em escadas

SN: Z51L: R
ﬁkﬁﬂ%% JEHAEM B

DK: Manuel renggring: Skal
holdes rent for at opretholde
optimal funktion

ES: Limpieza manual:
Mantenga la limpieza para
conservar el funcionamiento
optimo del producto

BR: Limpeza manual:
Mantenha o produto limpo
para sempre contar com sua
melhor funcdo

SN: F T ;i
R,

fLrhhe.

DK: Industri-vaskemaskine
ES: Maquina de lavado
BR: Maquina de lavar loica

SN: 2l R mHLIG BT

RrR8=2<
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ENGLISH

We appreciate your choice of a new product from R82 - a worldwide supplier of technical aids and
appliances for children and teenagers with special needs. To fully benefit from the options offered by this
product please read this User Guide before use and save it for future reference.

Intended purpose

The Swan is a toilet and bathing chair. The user
is guided into the seat. A foot support, hip belt
and a vest will almost always be applied, and the
person can be supported by side supports and a
head support. The product is for indoor use only.
The target group for this device is disabled
children with cerebral palsy (CP). Also, children
with muscular dystrophy, spina bifida, spinal cord
injuries and neurological impairments can be
subject to the device. The product is suitable for
children with GMFCS level 3-5.

Enclosed tools:
¢ 6 mm Allen key

c € Declaration of Conformity

This product conforms to the requirements of
the Medical Devices Regulation (2017/745).
The CE mark must be removed when rebuilding
the product, when used in combination with a
product from another manufacturer or when
using other than original R82 spare parts and
fittings. Further, this product conforms to the
requirements according to:

e EN12182
e IS0 17966
B,

%@ Disposal

When a product reaches the end of its lifetime,
it should be separated by material type so that
the parts can be recycled or disposed of properly.
If required, please contact your local dealer for
a precise description of each material. Please
contact your local authorities to be informed
of the options available for recycling in an
environmentally-friendly way.

Accessories and spare parts

The products from R82 can be supplied with a
variety of accessories which comply with the
needs of the individual user. Spare parts can be
ordered on request. Find the specific accessories
on our website or contact your local dealer for
further information.

R82 Warranty

R82 offers a 2-year warranty against defects
in workmanship and materials and a 5-year
warranty on breakage of the metal frame
caused by defects in welds. The warranty
would be adversely affected if the customer’s
responsibility of servicing and/or maintenance
is not carried out according to the guidelines
and intervals prescribed by the supplier and/or
stated in the User Guide. For further information,
we refer to the R82 homepage/download.

The warranty is only granted in the country
where the product was purchased and if the
product can be identified by the serial number.
The warranty does not cover accidental damage,
including damage caused by misuse or neglect.
The warranty does not extend to consumable
items e.g. tires or upholstery, which are subject
to normal wear and tear and need periodic
replacement.

The warranty is null and void if other than
original parts/accessories are used, or if the
product has not been maintained, repaired or
altered according to the guidelines and intervals
prescribed by the supplier and/or stated in the
User Guide. R82 reserves the right to inspect
the product being claimed for and the relevant
documentation before agreeing to the warranty
claim, and to decide upon whether to replace or
repair the defective product. It is the customer’s
responsibility to return the item being claimed for
under warranty to the address of purchase.

Presales information
e support.r82.org

support.R82.org
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Safety

to manufacturer.

Caregiver

* Read the “User Guide” carefully before use
and keep it for future reference. Incorrect
use of this product may cause serious injury
to the user

* Always use the correct lifting techniques and
aids for this purpose

¢ This product contains small parts which
could present a choking hazard if removed
from their intended placing

¢ Never leave the user unattended in this
product. Ensure permanent supervision by
an adult

¢ Repair/replacements must only be made
using new original R82 spare parts and
fittings and carried out in accordance
with the guidelines and service intervals
prescribed by the supplier

* If there is any doubt as to the continued
safe use of your R82 product or if any
parts should fail, stop using the product
immediately and contact your local dealer
as soon as possible

Environment

¢ Observe the surface temperature on the
product, before placing an user in it. This
goes especially for users with insensitive
skin as they cannot feel the heat. If the
surface temperature is above 41°C then
allow the product to cool before use

¢ For the purpose of safety and comfort,
always check the water temperature before
bathing the child

Signs, symbols and instructions placed on this product must never be covered or removed and must
remain present and clearly legible throughout the entire lifetime of the product. Inmediately replace or
repair illegible or damaged signs, symbols and instructions. Contact your local dealer for instructions.

In case of an adverse event occurred in relation to the device, incidents should be reported to your local
dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information

Product

Carry out all positional adjustments on the
product and accessories and ensure that
all knobs, screws and buckles are securely
fastened before use. Keep all tools out of
the reach of children

Ensure the stability of the product is
maintained before placing the user in it

RrR8=2<
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Service information

1st Day

¢ Read the User Guide carefully before
use and store it in a safe place for future
reference

Before every use

* Disinfect the product. please check the
disinfection section in this User Guide for
more information

After every use

* Wipe the product dry

Daily

¢ Use a cloth with warm water and a mild
detergent to clean the product

* Visual inspection. Repair or replace any
damaged or worn-out parts

¢ Check all fittings and buckles for signs of
worn out parts

¢ Check that all castors are moving freely
and that all wheel locks/brakes are easily
activated

¢ Ensure that all fasteners are in place and
fitted correctly

¢ Be aware of any MAX mark indications
before adjustment

Monthly

¢ All nuts and bolts on this product must be
checked and tightened to avoid unnecessary
failures

Annually

¢ Inspect the frame for cracks or signs for
worn-out parts and carry out annual service.
Never use a product which appears to be
substandard or faulty

Maintenance of a medical device is wholly the responsibility of the owner of that device. Failure to
maintain a device in accordance with the instructions may invalidate the device’s warranty. Furthermore,
failure to maintain a device may compromise the clinical condition or safety of users and/or their
caregivers. Do not perform service and maintenance while the user is in the product.

Disinfection

The product can be disinfected with a 70%
disinfectant IPA solution. It is recommended to
wipe off any residue and dirt from the product,
using a cloth with warm water and a mild
detergent/soap without chlorine and let it dry
before disinfection.

Warewashing machine

This product can be washed at 60° using a mild
detergent for 10 minutes in a washing machine
designed for medical devices. Use the machine’s
drying function to dry the product.

This product can be washed at 85° using a mild
detergent for 3 minutes in a washing machine
designed for medical devices. Use the machine’s
drying function to dry the product.

Before washing

Remove the following items and clean them
separately: Cushioning & Accessories
Service interval
A detailed inspection of the product must be
made every 12 months (every 6 months for heavy
users) and every time the product is reissued for
use. The inspection should be carried out by a
technically competent person who has been
trained in the use of the product.
The lifetime of this product in normal use is 5
years if all maintenance and servicing is carried
out in accordance with the manufacturer’s
instructions and demonstrably recorded.
Service Check List:
Check and adjust the following functions as
per their intended use. Repair or replace any
damaged or worn-out parts. Please check the:
¢ Accessories can be inserted and locked in
the fittings in the top of the back, using the
knob and handles mounted in the fittings.
* Seat back is adjustable and can be locked
in position
* Fittings and buckles for signs of worn out
parts
¢ Product for cracks or signs for worn-out
parts
* All labels on the product are intact

support.R82.org
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DEUTSCH

Herzlichen Gluckwunsch und vielen Dank flr die Wahl des neuen Produktes von R82 - einem weltweiten Lieferanten
fur Hilfsmittel und Therapiegerate fir behinderte Kinder und Jugendliche. Um alle Méglichkeiten des Produktes kennen
zu lernen, empfehlen wir hnen, diese Bedienungsanleitung zu lesen und fiir den spateren Gebrauch aufzubewahren.

Zweckbestimmung/Indikation

Der Swan ist ein Dusch- und Toilettenstuhl. Der Benutzer
wird in den Sitz geflihrt. In der Regel werden Fuf3stiitze,
Huftgurt und Stlitzweste verwendet. Auferdem stehen
Seitenstutzen und eine Kopfstltze zur Verfligung. Das
Produkt ist nur flr die Verwendung im Innenbereich
vorgesehen.

Die Zielgruppe dieser Stehhilfe sind Kinder mit
Zerebralparese. Auch Kinder mit Muskeldystrophie,
Spina bifida, Riickenmarksverletzungen und
neurologischen  Beeintrachtigungen  kénnen  die
Stehhilfe benutzen. Das Produkt ist fir Kinder mit
GMFCS Level 3-5 geeignet.

Mitgelieferte Werkzeuge:
¢ 6 mm Inbusschlussel

c € Konformitatserklarung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte. Die
CE-Kennzeichnung muss entfernt werden, wenn das
Produkt umgebaut, zusammen mit einem Produkt eines
anderen Herstellers verwendet oder mit anderen als
den R82 Original-Ersatz- oder Zubehorteilen benutzt
wird. Darlber hinaus entspricht dieses Produkt den
Anforderungen gemaf:

« EN12182

e IS0 17966

X,

%@ Recycling Information

Am Ende des Produktlebenszyklus, kann das Produkt
durch das Trennen und Separieren der einzelnen
Materialien entsorgt und recycled werden. Bitte
kontaktieren Sie bei Bedarf die lokalen Behorden,
um sich Uber die Maoglichkeit der umweltfreundliche
Wiederverwendung der einzelnen Materialen des
Produktes zu informieren. Bitte kontaktieren Sie die
lokalen Behérden, um sich tber die Moglichkeiten einer
umweltfreundlichen Wiederverwertung des gebrauchten
Produktes zu informieren.

Zubehor und Ersatzteile

Das R82 Produkt kann mit einer Vielzahl von
verschiedenen Zubehorteilen geliefert werden, um es
an die individuellen Bedirfnisse des Nutzers optimal
anzupassen. Ersatzteile sind auf Anfrage erhaltlich. Sie
finden die verschieden Ausflihrungen des Zubehdrs auf
unserer Homepage, fragen Sie Ihren Fachhandler nach
weiteren Informationen.

R82 Garantie

R82 gewahrt eine Garantie von 2 Jahren auf die
Verarbeitung und das Material sowie eine Garantie von
5 Jahren auf das Metallgestell (gegen Bruchschaden an
Schweifinéhten). Die Garantie erlischt, wenn der Kunde
seiner Verpflichtung zur taglichen Pflege und/oder
Wartung gemaf3 den vom Hersteller vorgegebenen und/
oder in der Bedienungsanleitung genannten Richtlinien
und Intervallen nicht nachkommt. Weitere Informationen
finden Sie auf der Homepage von R82 unter ,Download*.
Die Gewahrleistung besteht nur in dem Land, in dem
das Produkt gekauft wurde und wenn sich das Produkt
anhand seiner Seriennummer identifizieren lasst.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Unfallschaden
sowie Schaden, die durch falsche Verwendung oder
Fahrldssigkeit verursacht wurden. Die Garantie
beinhaltet keine Teile, die einem Verschleif oder
einer normalen Abnutzung unterliegen, z.B. Reifen,
Polster usw.. Diese Verschleifteile miissen regelméfig
Uberpruft und bei Bedarf getauscht werden.

Die Garantie erlischt, wenn andere als Originalteile/
Originalzubehorteile verwendet werden oder wenn
das Produkt nicht den Richtlinien und Abstédnden
entsprechend gewartet, repariert oder verandert wird,
die vom Lieferanten vorgeschrieben und/oder in der
Bedienungsanleitung  aufgefiihrt sind. R82 behalt
sich das Recht vor, das fragliche Produkt sowie die
relevanten Unterlagen in Augenschein zu nehmen,
bevor ein Garantieanspruch anerkannt wird, und zu
entscheiden, ob das defekte Produkt ausgetauscht oder
repariert wird. Der Kunde ist verpflichtet, das fragliche
Produkt (zu dem der Garantieanspruch geltend gemacht
wird) an die Kaufadresse zurlickzugeben.

Vorverkaufsinformationen
e Support.r82.org
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Sicherheitshinweise

Zeichen, Symbole und Anleitungen sind auf diesem Produkt angebracht und missen auch wahrend der gesamten
Lebensdauer des Produktes angebracht bleiben und deutlich lesbar sein. Beschadigte, unlesbare oder entfernte
Zeichen, Symbole oder Anleitung missen sofort ersetzt werden. Setzen Sie sich hierzu mit dem zusténdigen Fachhandel

in Verbindung.

Im Falle eines unerwiinschten Ereignisses, das mit dem Produkt zusammenhangt, melden Sie etwaige Vorfélle bitte
umgehend Ihrem lokalen Handler und der zustandigen nationalen Behérde. Der lokale Handler leitet die entsprechenden

Informationen an den Hersteller weiter.

Eltern, Therapeuten, Pflegedienst

¢ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
vor dem ersten Gebrauch des Produktes und
verwahren Sie diese flr den spateren Gebrauch.
Die Sicherheit des Nutzers kann beeintréachtigt
werden, wenn Sie nicht den Anweisungen der
Anleitung folgen.

* Nutzen Sie das Hilfsmittel immer nur zu dem
Anwendungszweck, fir den es von R82 entwickelt
wurde

« Dieses Produkt enthalt kleine Teile, die bei
Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen
kénnen, wenn sie von ihrer vorgesehenen
Platzierung entfernt werden.

¢ Lassen Sie den Nutzer niemals unbeaufsichtigt
das Produkt benutzen. Stellen Sie sicher, dass
der Nutzer immer durch einen Erwachsenen
beaufsichtigt wird

*  Fir Reparaturen bzw. beim Austausch von
Teilen dirfen nur neue Original R82 Ersatz- und
Zubehorteile verwendet, die Bedienungseinleitung
muss beachtet und die Intervalle fir Wartungen,
die durch den Lieferanten vorgegeben sind,
muissen eingehalten werden

¢ Wenn Zweifel an der Sicherheit des genutzten R82
Produktes bestehen bzw. wenn Teile defekt oder
fehlerhaft sind, stellen Sie bitte sofort die Nutzung
des Produktes ein und informieren Sie umgehend,
den fir Sie zustandigen Fachhandler

Umfeld

« Stellen Sie sicher, dass die Oberflache des
Produkts eine angenehme Temperatur
hat, bevor Sie den Benutzer hineinsetzen.
Dies gilt insbesondere fur Benutzer mit
unempfindlicher Haut, da diese eine eventuelle
Hitzeeinwirkung nicht splren kdnnen. Wenn die
Oberflachentemperatur mehr als 41 °C betragt,
lassen Sie das Produkt vor der Nutzung abkihlen

*  Bitte Uberprufen Sie aus Griinden der Sicherheit
und auch des Komforts immer die Temperatur des
Wassers, bevor Sie das Kind baden

Produkt

* Fuhren Sie alle Einstellung bzw. Anpassung der
Zubehorteile zur Positionierung des Nutzers
durch und Uberprifen Sie, ob alle Schrauben,
Handschrauben und Verschlisse korrekt
angezogen bzw. verriegelt sind, bevor das Produkt
genutzt wird. Das Werkzeug darf sich nicht in der
Reichweite des Nutzers befinden

* Stellen Sie sicher, dass die Stabilitat bzw.
Standsicherheit des Produktes gewahrleistet ist,
bevor der Nutzer im Produkt platziert wird und die
Bremsen

support.R82.org
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Serviceinformationen

1. Tag

¢ Lesen Sie die Anleitung sorgfaltig vor dem
Gebrauch des Produktes und bewahren Sie diese
flr die spatere Verwendung auf

For jedem Gebrauch

e Desinfizieren Sie das Produkt. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt
,Desinfektion“ in diesem Benutzerhandbuch.

Nach jedem Gebrauch
¢ Trocknen Sie das Produkt ab

Taglich

* Nutzen Sie ein weiches Tuch, warmes Wasser
und ein mildes handelsUbliches Reinigungs- bzw.
Desinfektionsmittel um Verunreinigungen zu
entfernen und um das Produkt zu reinigen bzw. zu
desinfizieren. Trockenen Sie das Produkt ab, bevor
es wieder genutzt wird

e  Optische Inspektion. Defekte oder abgenutzte Teile
muissen umgehend ersetzt oder repariert werden
Versichern Sie sich, dass alle Befestigungen an
ihrem Platz sind

«  Uberpriifung der Gurte, Westen, Verschliisse auf
Verschleisspuren

«  Uberpriifen Sie, dass sich alle Rollen einwandfrei
drehen und dass alle Rollenbremsen bzw.
Rollenfeststeller einwandfrei funktionieren

¢ Versichern Sie sich, dass alle Befestigungen an
ihrem Platz sind

¢ Achten Sie bei alle Einstellungen auf die MAX
Angaben bzw. Kennzeichnungen

Monatlich

e Alle Schrauben, Muttern und anderen
Verriegelungen mussen regelmagig tiberprift
und festgezogen werden, um ungewollten Fehlern
vorzubeugen

Jahrlich

«  Uberpriifen Sie den Rahmen und die Rahmenteile
auf Verschleifl bzw. Nutzen Sie niemals ein Produkt
mit festgestellten Fehlern oder Mangel. Lassen Sie
min. einmal im Jahr die Inspektion durchfiihren

Die Verantwortlichkeit fiir die Wartung des medizinischen Hilfsmittels bzw. Therapiegerates liegt in der Verantwortung
des Eigentlimers bzw. Besitzers des Produktes. Die Nichteinhaltung der Wartungen bzw. der Wartungsintervalle gemaf
dem Zeitplan der Bedienungsanleitung des Produktes kann das Erléschen der Garantie dieses Produktes zur Folge
haben. Weiterhin kann die Nichteinhaltung der Wartungen zu einer Beeintrachtigung der Funktionstiichtigkeit fiihren
bzw. die Sicherheit des Nutzers und / oder der Pflegekraft bzw. Begleitperson gefahrden.

Desinfektion

Das Produkt kann mit einer 70%igen Isopropanol-
Desinfektionslésung desinfiziert werden. Es wird
empfohlen, samtliche am Produkt anhaftenden
Riicksténde und Schmutz mit einem Tuch mit warmem
Wasser und einem milden Reinigungsmittel/einer
milden Seife (chlorfreies Produkt) zu entfernen und das
Produkt vor der Desinfektion trocken zu lassen.

Reinigung in einer Spezialwaschmaschine
Dieses Produkt kann, z.B. fur die Aufbereitung fur den
Wiedereinsatz, in einer speziellen Waschmaschine,
die fur Medizinprodukte geeignet ist, gereinigt und
desinfiziert werden. Es kann hierzu 10 Minuten bei 60°
mit einem milden handelsiiblichen Reinigungs- bzw.
Desinfektionsmittel gewaschen werden. Das Produkt vor
der erneuten Verwendung trockenen lassen

Dieses Produkt kann, z.B. flr die Aufbereitung fur den
Wiedereinsatz, in einer speziellen Waschmaschine,
die fur Medizinprodukte geeignet ist, gereinigt und
desinfiziert werden. Es kann hierzu 3 Minuten bei 85°
mit einem milden handelsiiblichen Reinigungs- bzw.
Desinfektionsmittel gewaschen werden. Das Produkt vor
der erneuten Verwendung trockenen lassen

Vor dem Waschen

Die folgenden Komponenten entfernen und
separat reinigen: Polsterung & Zubehor

Serviceintervalle

Eine umfassende Inspektion des Produktes muss
alle 12 Monate durchgefiihrt werden (bei starker
Beanspruchung bzw. schweren Nutzern alle 6 Monate)
und zuséatzlich jedes mal, wenn das Produkt fir einen
Nutzer verwendet wird. Die Inspektion muss von einer
technischen Fachkraft durchgefiihrt werden, die flr
dieses Produkt geschult worden ist. Bitte informieren Sie
im Falle einer Reparatur ihren Fachhandler.
Nutzungsdauer: Die Lebensdauer dieses Produktes
betragt bei normalem Einsatz 5 Jahre unter der
Voraussetzung, dass jeder Service und jede Wartung
innerhalb der Intervalle des Wartungsplans des
Herstellers durchgefiihrt und dokumentiert worden ist.

Service-Checkliste:

Die folgenden Funktionen auf ihre beabsichtigte

Verwendung prifen und einstellen: Beschadigte und

verschlissene Teile reparieren und auswechseln. Bitte

Folgendes prifen:

e Zubehor kann in die Vorrichtungen oben an der
Riickenlehne eingesteckt und mithilfe der in den
Vorrichtungen angebrachten Knaufe und Hebel
verriegelt werden.

* Die Rickenlehne kann eingestellt und arretiert
werden

¢ Vorrichtungen und Schnallen auf verschlissene
Teile

» Das Produkt auf Risse oder verschlissene Teile

» Dass alle Etiketten am Produkt intakt sind.

RrR8=2<
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NEDERLAND

Wij waarderen uw keus voor deze voorziening van R82 - een wereldwijde leverancier van technische hulpmiddelen en
apparatuur voor kinderen en jongeren met een beperking. Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die
deze voorziening biedt, raden wij u aan deze informatie goed door te lezen, voordat u deze voorziening gaat gebruiken.

Bewaar deze User Guide als naslagwerk.

Bestemming

De Swan is een toilet- en badstoel. De gebruiker
wordt de stoel ingeloodst. Bijna altijd wordt daarbij
gebruikgemaakt van een voetsteun, een heupgordel
en een vest. De persoon kan in de stoel worden
ondersteund door zijsteunen en een hoofdsteun. Het
product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
De doelgroep voor dit apparaat zijn kinderen met
cerebrale parese. Ook kinderen met spierdystrofie, spina
bifida, ruggenmergletsel en neurologische aandoeningen
kunnen het apparaat gebruiken. Het product is geschikt
voor kinderen met GMFCS-niveau 3-5.

Meegeleverd gereedschap:
e 6mm inbussleutel

C € Verklaring van overeenstemming

Dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening
medische hulpmiddelen (2017/45). Het CE-keurmerk
moet worden verwijderd bij reconstructie van het
product, wanneer het wordt gebruikt in combinatie
met een product van een andere fabrikant of wanneer
er andere dan originele R82-reserveonderdelen en
-bevestigingen worden gebruikt. Verder voldoet dit
product aan de vereisten conform:

«  EN12182

e IS0 17966

[oy;
%8 Recycle informatie

Wanneer een voorziening het einde van haar levensduur
bereikt, dient het te worden gescheiden op verschillende
materialen, zodat de onderdelen kunnen worden
gerecycled of op een juiste wijze kunnen worden
afgevoerd. Neem, indien nodig, contact op met de
importeur voor een nauwkeurige beschrijving van elk
materiaal.

Accessoires en reserve onderdelen

De voorzieningen van R82 kunnen worden uitgerust
met diverse accessoires, die voldoen aan de behoefte
van het kind/de tiener. Vervangende-onderdelen zijn
beschikbaar op aanvraag. De specifieke accessoires
vindt u op onze website. Neem contact op met uw dealer
voor meer informatie.

R82 Garantie

R82 biedt 2 jaar garantie op gebreken in uitvoering
en materialen en 5 jaar garantie op framebreuk
veroorzaakt door lasfouten. De garantie kan nadelig
worden beinvloed, indien de dealer of ouders zijn/
haar verantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van
servicebeurten en/of dagelijks onderhoud conform
de door R82 voorgeschreven en/of in de User Guide
aangegeven richtlijnen en intervallen. Voor meer
informatie verwijzen we naar de website van R82 onder
de rubriek; Service > download.

De garantie geldt alleen in het land waar het product
is gekocht, en als de voorziening kan worden
geidentificeerd aan de hand van het serienummer.
De garantie dekt geen schade door ongevallen, met
inbegrip van schade veroorzaakt door onjuist gebruik
of onachtzaamheid. De garantie heeft geen betrekking
op gebruiksonderdelen zoals bijvoorbeeld banden en
bekleding welke onderhevig zijn aan normale slijtage en
op gezette tijden moeten worden vervangen.

Deze garantie vervalt indien andere dan niet-originele
onderdelen/accessoires worden gebruikt of als het
product niet is onderhouden, gerepareerd of gewijzigd
volgens de richtlijnen en intervallen die door de
leverancier worden voorgeschreven en/of worden
vermeld in de gebruikershandleiding (User Guide). R82
behoudt zich het recht voor om de voorziening waarvoor
een claim wordt ingediend inclusief de bijbehorende
documentatie te onderzoeken alvorens de garantie
claim te honoreren en/of te besluiten de defecte
voorziening, accessoire of het onderdeel te vervangen of
te repareren. De dealer dient het betreffende onderdeel
waarvoor een claim wordt ingediend op te sturen naar
het adres waar hij het heeft aangeschaft.

Voorverkoopinformatie
e Support.r82.org

support.R82.org
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Veiligheid

De op deze voorziening aangebrachte stickers, aanduidingen en instructies mogen nooit afgedekt of verwijderd worden
en moeten gedurende de gehele levensduur van de voorziening op hun plek blijven zitten en duidelijk leesbaar zijn.
Vervang of herstel onleesbare of beschadigde stickers, aanduidingen en instructies onmiddellijk. Neem contact op met
de importeur voor instructies.

In geval van een ongewenste gebeurtenis met betrekking tot het apparaat, moeten incidenten tijdig worden gemeld
aan uw lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De lokale dealer stuurt de informatie door naar de fabrikant.

Ouder/verzorgende

¢ Lees alle instructies en User Guide aandachtig
door voor gebruik en bewaar deze als naslagwerk.
Onjuist gebruik van deze voorziening kan leiden tot
ernstig letsel aan het kind/de tiener

¢ Gebruik altijd de juiste tiltechnieken en
tilhulpmiddelen

* Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt
kunnen worden. Verstikkingsgevaar als ze worden
verwijderd van hun oorspronkelijke plaats

¢ Laat het kind/de tiener nooit zonder toezicht alleen
in deze voorziening. Zorg voor permanent toezicht
door een volwassene

* Reparaties/vervangingen mogen alleen worden
gedaan met behulp van nieuwe originele R82-
reserve-onderdelen en accessoires en volgens de
richtlijnen en intervallen voorgeschreven door R82

¢ In geval van twijfel over het veilig kunnen gebruiken
van uw voorziening of als er onderdelen niet juist
functioneren, raden wij u aan om de voorziening
niet langer te gebruiken en zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met uw dealer

Omgeving

¢ Controleer de temperatuur van het oppervlak
van het product voordat u een gebruiker erin laat
plaatsnemen. Dit geldt met name voor gebruikers
met een gevoelloze huid, omdat zij geen warmte
kunnen voelen. Laat het product voor gebruik
afkoelen als het oppervlak warmer is dan 41 °C

¢ Ten behoeve van veiligheid en comfort, controleer
altijd de temperatuur van het badwater alvorens
het kind in bad te doen.

De voorziening

* Voer voor het eerste gebruik alle in/verstellingen
uit aan de voorziening en accessoires en zorg
ervoor dat alle knoppen, schroeven en gespen
goed vastzitten. Houd alle gereedschappen buiten
bereik van kinderen

e Controleer of de voorziening stabiel staat alvorens
het kind/de tiener in de voorziening te plaatsen

RBE“Q support.R82.org
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Onderhoudsinformatie

brengen.

Voor 1e gebruik

e Lees voor gebruik van de voorziening de User
Guide goed door en bewaar deze op een veilige
plek als naslagwerk

Voor elk gebruik

¢ Desinfecteer het product. Raadpleeg de sectie
"Desinfectie" in deze gebruikershandleiding voor
meer informatie.

Na elk gebruik

¢ Veeg het product droog

Dagelijks

¢  Gebruik een doek met warm water en een mild
schoonmaakmiddel om vuil en etensresten van de
voorziening te vegen; droog de voorziening voor
gebruik

¢ Visuele inspectie: herstel of vervang beschadigde
of versleten onderdelen

e Controleer alle fixaties en gespen op tekenen van
slijtage van onderdelen

e Controleer (wanneer aanwezig) of alle zwenkwielen
vrij kunnen bewegen en of alle wielvergrendelingen
en remmen makkelijk kunnen worden geactiveerd

¢ Controleer of alle fixaties aanwezig zijn en correct
zijn aangebracht

¢ Let op eventuele maximumaanduidingen voordat u
een in/verstelling gaat verrichten

Maandelijks

¢ Alle moeren, bouten en knoppen van deze
voorziening moeten worden gecontroleerd en
aangedraaid om losraken te voorkomen

Jaarlijks

* Inspecteer het frame op scheuren en werk de
servicechecklist af. Gebruik nooit een voorziening
welke gebreken vertoont. Raadpleeg de
servicechecklist

Het onderhoud van de voorziening is geheel en al de taak van de bezitter van het hulpmiddel. Als een hulpmiddel niet
volgens de instructies wordt onderhouden, kan dat de garantie op het hulpmiddel ongeldig maken. Verder kan het
niet-onderhouden van een hulpmiddel de klinische toestand of veiligheid van het kind en/of de begeleider in gevaar

Desinfectie

Het product kan worden gedesinfecteerd met een
ontsmettingsmiddel met isopropylalcohol 70%. Het
wordt aanbevolen om eventuele resten en vuil met een
doek en warm water met een mild(e) wasmiddel/zeep
zonder chloor van het product te verwijderen en het
product te laten drogen voordat u gaat desinfecteren.

Hulpmiddelen wasmachine

Dit product kan gedurende 10 minuten op 60 °
in een wasmachine voor medische hulpmiddelen
schoongemaakt worden. Gebruikmakend van een mild
schoonmaakmiddel of desinfectie schoonmaakmiddel
zonder chloor. Laat het product drogen voor hergebruik.
Dit product kan gedurende 3 minuten op 85 ° in
een wasmachine voor medische hulpmiddelen
schoongemaakt worden. Gebruikmakend van een mild
schoonmaakmiddel of desinfectie schoonmaakmiddel
zonder chloor. Laat het product drogen voor hergebruik.

Voordat u reinigt

Verwijder de volgende onderdelen en reinig ze
afzonderlijk: Opvulling & Accessoires

Service-interval

Elke 12 maanden dient de voorziening een gedetailleerde
inspectie te ondergaan. (bij intensief gebruik elke 6
maanden) en elke keer wanneer de voorziening wordt
herverstrekt. De inspectie moet worden uitgevoerd door
een technisch bevoegd persoon, die is opgeleid in het
onderhoud van de voorziening. Neem contact op met uw
lokale dealer voor reparatie instructies.

De levensduur van deze voorziening bij normaal gebruik
is 5 jaar, indien al het onderhoud wordt uitgevoerd in
overeenstemming met instructies van de fabrikant en
aantoonbaar zijn vastgelegd.

Onderhoudschecklist:

Controleer de volgende functies op de beoogde werking

en stel af waar nodig. Repareer of vervang beschadigde

of versleten onderdelen. Controleer:

¢ Accessoires kunnen in de bevestigingen boven aan
de rugleuning worden geplaatst en vergrendeld
met behulp van de knop en handgrepen die in de
bevestigingen zijn aangebracht.

* Rugleuning is verstelbaar en kan in positie worden
vergrendeld

e Controleer bevestigingen en gespen op tekenen
van slijtage aan de onderdelen

«  Controleer het product op scheuren of tekenen van
slijtage aan de onderdelen

¢ Controleer of alle etiketten op het product intact
zijn

support.R82.org
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Tillykke med dit nye produkt fra R82 som leverer tekniske hjaelpemidler til handicappede bgrn og
teenagere i hele verden. For at fa fuldt udbytte af de muligheder produktet tilbyder, anbefaler vi, at du
leeser denne User Guide omhyggeligt far brug og gemmer den til fremtidig reference.

Formal

Swan er en toilet og badestol. Bruger
transporteres over i produktet. En fodstatte,
hoftebeelte og vest vil neesten altid blive anvendt,
og brugeren kan understgttes af sidestgtter og
en hovedstgtte. Produktet er kun til indendgrs
brug.

Malgruppen for denne anordning er
handicappede bgrn med spastisk lammelse.
Barn med muskelsvind, rygmarvsbrok,
rygmarvsskader og neurologiske skader kan
ogsa bruge anordningen. Produktet er velegnet
til bgrn med GMFCS niveau 3-5.

Medfglgende veerktoj;
¢ 6 mm unbraconggle

C € Overensstemmelseserkleering

Dette produkt opfylder kravene i regulativet
2017/745, retningslinjer for medicinsk udstyr.
CE-meerket skal fjernes ved ombygning af
produktet, nar det kombineres med et produkt
fra en anden frabrikant eller ved anvendelse af
andet end originale R82 reservedele og tilbehgr.
Dette produkt overholder endvidere kravene i
henhold til:

¢ EN12182

¢ ISO 17966

O,
%8 Bortskaffelse

Nar et produkt nar slutningen af sin livscyklus,
bar det skilles ad, sa de forskellige materialetyper
kan genanvendes eller bortskaffes korrekt.
Kontakt din lokale forhandler, hvis der er behov
for en preecis beskrivelse af hvert materiale.
Kontakt venligst de lokale myndigheder for
mulighederne om miljgvenlig genanvendelse
eller bortskaffelse i dit omrade.

Tilbehgr og reservedele

Produkterne fra R82 kan forsynes med forskelligt
tilbehgr, som ggr at produktet opfylder den
enkelte brugers behov for stgtte. Tilbehgr og
reservedele findes pa vores hjemmeside, kontakt
din lokale forhandler for yderligere information.

R82 Garanti

R82 yder 2 ars garanti mod fejl i materialer og
fejl opstaet ved fremstillingen af produktet,
samt 5 ars garanti pa stelbrud forarsaget af
defekte svejsninger i metalstellet. Garantien
vil veere under forbehold af kundens ansvar for
at overholde serviceeftersyn og vedligehold af
produktet med de intervaller, som foreskrives af
leverandgren og/eller angivet i User Guide. For
yderligere information henvises der til support.
R82.org

Garantien ydes kun i det land hvor produktet er
blevet kgbt,, og hvis produktet kan identificeres
ved hjeelp af serienummeret. Garantien deekker
ikke heendelig skade, herunder skade forarsaget
af fejlagtig anvendelse eller forssmmelse.
Garantien omfatter ikke forbrugsvarer f.eks.
deek eller polstring, som er genstand for normal
slitage, og som skal udskiftes regelmaessig.
Garantien deekker ikke, hvis der er anvendt
andet end originale dele/tilbehgr, eller hvis
produktet ikke er vedligeholdt, repareret eller
andret i henhold til retningslinjer og intervaller
angivet af leverandgren og/eller i User Guide.
R82 forbeholder sig ret til at undersgge
produktet, som er genstand for reklamation og
den relevante dokumentation, fgr reklamationen
accepteres under garanti, samt bestemme
hvorvidt reklamationen skal fgre til erstatning
eller reparation af produktet. Det er kundens
ansvar at returnere det reklamerede produkt
under garanti til den adresse, hvor det er blevet
kabt.

Oplysninger om forsalg
e support.r82.org
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Sikkerhed

Skilte, symboler og instruktioner placeret pa dette produkt ma aldrig blive deekket eller fjernet, og skal
veere laeselige i hele produktets levetid. Ulaeselige eller beskadigede tegn, symboler og instruktioner
skal straks erstattes eller repareres. Kontakt din lokale forhandler for vejledning.

| tilfeelde af at der opstar en negative haendelse i forbindelse med enheden rettes henvendelse til den
lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed pa rettidig made. Den lokale forhandler vil
viderebringe informationen til producenten. Produkt

Hjeelper * Efter enhver justering pa produkt og tiloehar

+  Denne User Guide bar leeses omhyggeligt skal det sikre_s, atalle knappgr, skruer og
for brug og gemmes til fremtidig reference. spaender er sikkerhedsmeessigt fastspaendt

Brugerens sikkerhed kan afheenge af, at for brug. Hold alle veerktgjer utilgeengelig

anvisningerne i denne vejledning falges og for barn
at produktet anvendes korrekt * Stabiliteten af produktet skal sikres, far
«  Brug altid korrekt Igfteteknik og brugeren placeres i det

hjeelpemidler til formalet

¢ Dette produkt indeholder sma dele som kan
udggre kveelningsfare hvis de fjernes fra
deres tilteenkte placering

e Efterlad aldrig brugeren i produktet uden
opsyn. Sgrg for konstant tilsyn fra en voksen

¢ Reparation/udskiftning ma kun ske ved
hjeelp af nye originale R82 reservedele og
tilbehgr samt i overensstemmelse med
leverandgrens anvisninger

e Huvis der er tvivl om sikkerheden ved brug af
dit R82 produkt, eller hvis dele skulle svigte,
skal du omgaende stoppe med at bruge
produktet og kontakte din lokale forhandler

Omgivelserne

¢ Check overfladetemperaturen pa produktet,
for du placerer en bruger i det. Dette geelder
iseer for brugere med ufglsom hud, da de
ikke kan maerke varmen. Hvis produktets
overfladetemperaturen er over 41 ° C, sa
skal produktet kgle af far brug

¢ Af sikkerheds- og komfortmaessige
arsager, skal man altid tjekke
badevandstemperaturen fer barnet placeres
i badekarret

support.R82.org RBEyo
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Service information

Vedligeholdelse af medicinsk udstyr pahviler helt og holdent ejeren af det pageeldende produkt.
Undladelse af at vedligeholde et produkt i henhold til vejledningen kan medfgre, at garantien bortfalder.
Desuden kan undladelse pavirke den kliniske tilstand eller sikkerhed for brugeren og/eller plejeren.

1. dag

¢ Instruktionerne i denne User Guide bgr
leeses omhyggeligt far brug og gemmes til
fremtidig reference

For brug

¢ Desinficere produktet. Se venligst afsnittet
for desinfektion i denne brugervejledning for
yderligere oplysninger

Efter brug

e Tgr produktet af

Dagligt

¢ Brug en klud med varmt vand og et mildt
renggringsmiddel til at aftgrre snavs og skidt
fra produktet. Tar efter med en ter klud

* Visuel inspektion. Reparer eller udskift
beskadigede eller slidte dele

¢ Tjek alle seler, veste og spaender for tegn pa
slitage. Udskift hvis ngdvendigt

* Kontroller at alle hjul beveeger sig frit, og at
alle lase/bremser let kan aktiveres

¢ Kontroller at alt udstyr er pa plads og
monteret korrekt

¢ Veer opmaerksom pa evt. MAX-maerker far
justering

Manedligt

¢ For at undga fejl skal alle mgtrikker og
bolte pa dette produkt kontrolleres og
efterspeendes

Arligt

* Efterse stellet for synlige brud eller tegn pa
slitage. Brug aldrig et produkt, der viser tegn
pa fejl. Udfer arlig service

Desinfektion

Produktet kan desinficeres med en
desinficerende 70 % IPA-oplgsning. Det anbefales
at aftarre produktet og fierne eventuelle rester
og snavs med en klud med varmt vand og et
mildt renggringsmiddel/seebe uden klorin, og lad
det tarre fgr desinficering.

Vaskemaskine

Dette produkt kan vaskes 10 minutter
ved 60°, med et mildt renggrings- eller
desinfektionsmiddel uden klor, i en maskine
beregnet til medicinsk udstyr. Lad produktet
tarre, for det bruges igen.

Dette produkt kan vaskes i 3 minutter
ved 85°, med et mildt rengegrings- eller
desinfektionsmiddel uden klor, i en maskine
beregnet til medicinsk udstyr. Lad produktet
tarre, for det bruges igen.

For vask

Fjern de fglgende dele og renggr dem separat:

Hynde(r) & Tilbehgr

Service interval

En detaljeret inspektion af produktet skal ske

hver 12. maned (hver 6. maned for tunge

brugere), samt hver gang produktet overdrages

til en ny bruger. Inspektionen skal udferes af en

teknisk kompetent person, der er uddannet i

brugen af produktet.

Levetiden for dette produkt er 5 ar ved normal

brug og hvis al vedligeholdelse og service

udfgres i overensstemmelse med producentens

anvisninger samt paviseligt registreres.

Servicetjekliste:

Efterse og tilpas falgende funktioner i henhold

til deres beregnede anvendelse. Reparer eller

udskift beskadigede eller slidte dele. Fglgende

skal efterses:

¢ Tilbehgr kan anbringes og fastlases i
beslagene gverst pa rygleenet ved hjeelp af
grebet og handtagene, der er monteret i
beslagene.

¢ Rygleenet er indstilleligt, og kan lases i
position

¢ Beslag og spaender for tegn pa slidte dele

* Produktet kontrolleres for revner eller tegn
pa slidte dele

¢ Alle maerkater pa produktet er intakte

RrR8=2<
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Gratulerer med kjgpet av ditt nye produkt fra R82, som leverer tekniske hjelpemidler til
bevegelseshemmede barn og unge i store deler av verden. For & fa fullt utbytte av mulighetene som
tilbys av dette produktet, anbefaler vi at du leser denne User Guide fgr bruk og oppbevarer den for

fremtidig referanse.

Tiltenkt bruk

Swan er en toalett- og dusjstol. Brukeren
plasseres i setet. Fothviler, hoftebelte og vest
brukes i nesten alle tilfeller, og personen kan
stgttes opp med sidestgtter og hodestgtte.
Produktet er kun ment for bruk innendgrs.
Malgruppen for dette utstyret er barn med
funksjonsnedsettelse med cerebral parese
(CP). Utstyret kan ogsa brukes av barn med
muskeldystrofi, spina bifida, ryggmargsskader og
nevrologiske svekkelser. Produktet er egnet for
barn med GMFCS-niva 3-5.

Medfolgende verktay;
¢ 6 mm unbracongkkel

C € Samsvarserkleering

Dette produktet samsvarer med kravene i
forordningen for medisinsk utstyr (2017/745).
CE-merket skal fjernes ved ombygging av
produktet, hvis det brukes i kombinasjon med et
produkt fra en annen produsent, eller ved bruk
av andre reservedeler og utstyr enn originalt
R82-utstyr. Dette produktet samsvarer ogsa med
kravene i:

¢ EN12182

e SO 17966

Y,

%‘9 Resirkuleringsinformasjon

Nar et produkt skal kasseres, bgr materialene
inndeles etter type, slik at delene kan resirkuleres
eller avhendes pa en forskriftsmessig mate. Hvis
ngdvendig, ta kontakt med din lokale forhandler
for en presis beskrivelse av hvert materiale. Ta
kontakt med lokale myndigheter vedrgrende
muligheter for resirkulering, eller en annen
miljgvennlig mate a avhende et brukt produkt pa.

Tilbeher og reservedeler

Produkter fra R82 kan leveres med en rekke
tilbehgr som tilfredsstiller den enkelte brukers
behov. Reservedeler er tilgjengelige, og bestilles
pa kundens forespgrsel. Finn det spesifikke
tilbehgr pa var hjemmeside, eller kontakt din
lokale forhandler for ytterligere informasjon.

R82 Garanti

R82 gir en 2 &rs garanti mot feil | utfgrelse og
materialer og en 5 ars garanti mot brudd i
metallrammen som skyldes feil | sveisearbeidet.
Garantien kan pavirkes negativt hvis kundens
ansvar for a utfgre service og/eller daglig
vedlikehold ikke blir overholdt i samsvar med de
retningslinjene og intervallene som er foreskrevet
av leverandgren og/eller slik det framgar av User
Guide. For ytterligere informasjon henviser vi til
hjemmesiden for R82 under nedlastinger.
Garantien er bare gyldig i landet der produktet
ble kjgpt, og hvis produktet kan identifiseres
med serienummeret. Garantien dekker ikke
tilfeldig skade, inkludert skade forarsaket ved
feil bruk eller forssmmelse. Garantien omfatter
ikke slitedeler f.eks. dekk eller polstring, som er
utsatt for normal slitasje, og som skal -skiftes
regelmessig.

Garantien anses som ugyldig hvis andre enn
originale deler/tilbehgr er brukt, eller hvis
produktet ikke har veert vedlikeholdt, reparert
eller endret i samsvar med retningslinjene og
intervallene som er foreskrevet av leverandgren
og/eller oppgitt i User Guide. R82 forbeholder
seg retten til & inspisere det produkt som det er
kommet klage pa, samt relevant dokumentasjon,
fgr garantikravet aksepteres, og for a avgjgre
om det defekte produktet kan bli erstattet eller
reparert. Det er kundens ansvar a returnere
varen som skal repareres i garantitiden til
adressen hvor det er kjagpt.

Informasjon for salg
e Support.r82.org

support.R82.org
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Sikkerhet
Merker, symboler og instruksjoner som er plassert pa dette produktet skal aldri tildekkes eller fjernes,
og ma veere til stede og lett leselige i hele produktets levetid. Uleselige eller skadede merker, symboler
og instruksjoner skal erstattes eller repareres umiddelbart. Kontakt din lokale forhandler for a fa
instruksjoner.
Hvis det skulle oppsta en negativ hendelse knyttet til enheten, skal hendelsen rapporteres til din lokale
forhandler og de nasjonale kompetente myndighetene sa raskt som mulig. Den lokale forhandleren vil
videresende informasjonen til produsenten.

Omsorgsperson

Les bruksanvisningen ngye far bruk, og
oppbevar den for fremtidig referanse. Feil
bruk av dette produktet kan forarsake
alvorlig skade pa brukeren

Bruk alltid riktig lafteteknikk og hjelpemidler
for formalet

Dette produktet inneholder sma deler som
kan utgjere kvelningsfare hvis de fijernes fra
sin tiltenkte plassering

Forlat aldri brukeren uten tilsyn i dette
produktet. Pase at brukeren har permanent
tilsyn av en voksen

Reaparasjon/utskifting ma kun foretas ved
hjelp av nye originale R82 reservedeler

og beslag og utfgres i samsvar med
retningslinjene og serviceintervallene som
er foreskrevet av leverandgren

Hvis du er i tvil til om at produktet er trygt a
bruke, eller om noen av delene skulle svikte,

skal bruk av produktet opphgre umiddelbart.

Kontakt din lokale forhandler sa snart som
mulig

Miljo

Kontroller overflatetemperaturen pa
produktet for brukeren plasseres i det.
Dette gjelder spesielt brukere med ufglsom
hud, fordi de ikke kan fgle varmen. Hvis
overflatetemperaturen er hgyere enn 41 °C,
ma produktet kjgles ned far bruk

For sikkerhets skyld, og for brukerens
komfort, sjekk alltid vanntemperaturen for
barnet bades

Produkt

Utfer alle posisjonelle justeringer pa produkt
og tilbehgar, og serg for at alle knotter, skruer
og spenner er godt festet fgr bruk. Oppbevar
alt verktgy utilgjengelig for barn

Pase at stabiliteten av produktet
opprettholdes fgr du plasserer brukeren i
det

RrR8=2<
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Serviceinformasjon

deres omsorgspersoner.

1. dag

¢ Les bruksanvisningen ngye far bruk og
oppbevar den pa et trygt sted for fremtidig
referanse

Sjekk dette for hver bruk

¢ Desinfiser produktet. Du finner mer
informasjon i delen om desinfeksjon i denne
brukerveiledningen.

Etter hver bruk

¢ Tork av produktet

Daglig

¢ Bruk en klut med varmt vann og mildt
rengjgringsmiddel, til & vaske av rusk og
smuss fra produktet, og terk det fgr bruk

* Visuell inspeksjon. Reparer eller bytt
skadede eller slitte deler

¢ Kontroller alt utstyr og spenner for tegn pa
utslitte deler

* Sjekk at alle hjulene beveger seg fritt og at
alle hjul- laser / bremser lett kan aktiveres

¢ Pass pa at alt utstyr er pa plass og korrekt
montert

for justering
Manedlig
¢ Alle muttere og bolter pa dette produktet
ma kontrolleres og strammes for & unnga
ungdvendige feil
Arlig
* Kontroller rammen for synlige brudd eller
tegn pa slitasje. Bruk aldri et produkt som
viser tegn pa feil. Giennomfer arlig service
Desinfeksjon
Produktet kan desinfiseres med en 70 %
desinfiserende IPA-lgsning. Det anbefales &
tgrke av rester og smuss pa produktet med en
klut med varmt vann og mildt vaskemiddel/sape
uten klor, og la produktet tgrke fgr bruk

Vedlikehold av medisinsk utstyr er eierens ansvar. Hvis det er mangelfullt vedlikehold av produktet
i henhold til bruksanvisningen, kan dette ugyldiggjgre garantier knyttet til produktet. Ytterligere
unnlatelse av vedlikeholdet kan pavirke den kliniske tilstanden eller sikkerheten for brukere og / eller

¢ Veer oppmerksom pa eventuelle MAX merker

Rengjoring

Dette produktet kan vaskes i 10 minutter pa 60°
i vaskemaskin beregnet for vask av medisinsk
utstyr, ved bruk av mildt vaskemiddel eller
desinfeksjonsmiddel uten klorin. Det er viktig a
la utstyret tarke ordentlig far bruk.

Dette produktet kan vaskes i 3 minutter pa 85°
i vaskemaskin beregnet for vask av medisinsk
utstyr, ved bruk av mildt vaskemiddel eller
desinfeksjonsmiddel uten klorin. Det er viktig &
la utstyret tarke ordentlig for bruk.

For vasking

Fiern fglgende deler og rengjgr dem separat:
Beskyttelsesputer & Tilbehar

Service-intervall

En grundig kontroll av produktet skal gjgres
hver 12 maned (for tunge brukere: hver 6
maneder) og hver gang produktet tas i bruk pa
nytt. Kontrollen skal giennomfgres av en teknisk
kompetent person som har fatt opplaering i bruk
av produktet.Kontakt din lokale leverandgr for
instruksjon om reparasjoner.

Produktets levetid ved normal bruk er 5 ar, hvis
alt vedlikehold og service utfgres i henhold til
produsentens anvisninger, og kan dokumenteres.

Sjekkliste for service:
Kontroller og juster folgende funksjoner i

henhold til deres tiltenkte bruk. Reparer eller
skift ut skadede eller slitte deler. Kontroller:

¢ Tilbehgr kan settes inn og lases i festene
gverst pa seteryggen ved bruk av knotten og
handtakene som er montert i festene.

¢ Seteryggen er justerbar, og kan lases i
posisjon

¢ Fester og spenner med tanke pa slitte deler

¢ Produktet for sprekker eller tegn pa slitte
deler

¢ Alle etikettene pa produktet er intakte

support.R82.org
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Avsett andamal

Swan ar en toalett- och duschstol. Brukaren
far hjalp att satta sig pa stolen. Ett fotstod, ett
héftbalte och en vast anvands i princip alltid och
brukaren kan fa ytterligare stod i form av sido-
och huvudstdd. Produkten &r endast avsedd fér
inomhusbruk.

Malgruppen for denna enhet ar handikappade
barn med cerebral pares (CP). Aven barn med
muskeldystrofi, spina bifida, ryggmargsskador
och neurologiska funktionsnedsattningar kan
anvanda anordningen. Produkten ar lamplig for
barn med GMFCS-niva 3-5.

Medfdljande verktyg:
e 6 mm insexnyckel

c € Deklaration om 6verensstimmelse
Denna produkt uppfyller kraven i férordningen
for medicintekniska produkter (2017/745).
CE-markningen maste tas bort nar produkten
byggs om, anvands i kombination med produkter
fran en annan tillverkare eller vid anvandning
av reservdelar och utrustning som inte ar R82-
originaldelar. Denna produkt uppfyller &ven
kraven i:

¢ EN12182

* ISO 17966

fon)
%8 Information om atervinning

En uttjant produkt ska plockas isér och sorteras
efter materialslag sa att delarna kan atervinnas
eller kasseras pa ratt satt. Du kan kontakta din
lokala aterforsaljare for en exakt beskrivning av
varje material. Vanligen kontakta dina lokala
myndigheter for information om mdojligheterna
for atervinning eller ett miljovanligt satt att kasta
anvand produkt.

Tillbehor och reservdelar

Det finns flera olika tillbehor till produkten fran
R82. Tillbehdren ar anpassade for varje brukares
behov. Reservdelar kan fas pa begéran. De
specifika tillbehdren finns pa var webbplats och
du kan kontakta din lokala aterforsaljare for
ytterligare information.

SVENSKA

Grattis till ditt kop av en ny produkt fran R82, en global leverantér av hjalpmedel for funktionsnedsatta
barn och ungdomar. For att till fullo kunna dra nytta av alla funktioner som den har produkten har att
erbjuda rekommenderar vi att du laser den har User Guide innan du bérjar att anvanda produkten, och
att du sparar den for att kunna aterkomma till den senare.

R82-garanti

R82 lamnar en 2-arsgaranti med avseende pa
brister som orsakats av tillverkningsfel eller
bristfalligt material och en 5-arsgaranti nar
det galler brott pa metallramen orsakade av
bristfalliga svetsfogar. Det kan ha en negativ
inverkan pa garantin om kunden underlater
att utféra erforderlig service och/eller dagligt
underhall i enlighet med riktlinjerna och
foreskrivna intervall som anges av leverantéren
och/eller i User Guide. For mer information - se
R82:s webbplats/nedladdning.

Garantin géller endast i det land déar produkten
har kdpts,och om produkten kan identifieras
med ett serienummer. Garantin tacker inte skada
genom olyckshandelse, inklusive skada orsakad
av felaktig anvandning eller férsummelse.
Garantin omfattar inte forbrukningsartiklar,
t.ex dack eller kladsel, som utsétts for normalt
slitage och behover bytas ut regelbundet.
Garantin  blir ogiltig om andra delar &n
originaldelar anvands, eller om produkten
inte har underhallits, reparerats eller andrats
i enlighet med riktlinjerna i vara instruktioner
och enligt de intervaller som rekommenderas av
leverantorern och/eller anges i var User Guide.
R82 forbehaller sig ratten att granska bade
den produkt som garantianspraket géller och
relevant dokumentation innan garantianspraket
godkanns, samt att avgbéra om den defekta
produkten ska repareras eller bytas ut. Kunden
ansvarar for att returnera den produkt som
garantianspraket avser till inkopsstallet.

Information om férhandsforsaljning
e Support.r82.org

RrR8=2<
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Sakerhet

for instruktioner.

vidarebefordra informationen till tillverkaren.

Vardare

e Léasigenom User Guide noggrant fore
anvandning och behall dem for framtida
behov. Om produkten anvands felaktigt kan
brukaren skadas allvarligt

¢ Anvand alltid korrekt lyftteknik och
hjalpmedel som &r lampliga for &ndamalet

¢ Den héar produkten innehaller sma delar
som kan utgdra en kvavningsrisk om de tas
bort fran deras avsedda plats

e Lamna aldrig brukaren i produkten utan
uppsikt. Se till att en vuxen har standig
uppsikt

* Vid reparation/byte av delar far endast
nya originaldelar och originaltillbehor fran
R82 anvéandas, och arbetet maste utforas i
enlighet med de riktlinjer och intervall som
foreskrivs av leverantéren

¢ Avbryt anvdndningen av produkten och
kontakta din lokala aterforsaljare sa fort
som mojligt om nagot intraffar som gor att
din produkt fran R82 inte kénns saker eller
om nagra delar gar sénder

Miljo

¢ Kontrollera hur varm produkten ar pa ytan
innan brukaren placeras i den. Detta ar
sarskilt viktigt for brukare med okanslig
hud eftersom de inte kénner varmen. Lat
produkten svalna innan den anvands om
ytan ar varmare an 41 °C.

e For sakerhet och komfort, kontrollera alltid
vattentemperaturen innan du badar barnet

Skyltar/etiketter, symboler och instruktioner pa produkten far aldrig tdckas over eller tas bort, utan
maste forbli synliga och méjliga att 1dsa under hela produktens livslangd. Byt ut eller lappa ihop olasliga
eller skadade skyltar/etiketter, symboler och instruktioner omgaende. Kontakta din lokala aterforséljare

Om en biverkning uppstar i samband med produkten ska den utan dréjsmal rapporteras till den lokala
aterforsaljaren och den behoriga nationella myndigheten. Den lokala aterforséljaren kommer att

Produkt

* GoOr alla lagesinstallningar for produkten
och tillbehdren och kontrollera att alla vred,
skruvar och spannen sitter fast ordentligt
fére anvandning. Forvara alla verktyg utom
rackhall for barn

* Kontrollera produktens stabilitet innan du
placerar brukaren i den

support.R82.org
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Serviceinformation

Underhallet av en medicinteknisk produkt ar helt agarens ansvar. Om instruktionerna géllande underhall
inte foljs kan detta gora att garantin upphor att gélla. Dessutom kan underlatenhet att underhalla
produkten aventyra det kliniska tillstandet eller sdkerheten for brukare och/eller vardare.

Forsta dagen

e Las igenom bruksanvisningen noggrant fére
anvandning och behall den for framtida
behov

fore varje anvandning

¢ Desinfektera produkten; mer information
finns i avsnittet om desinfektion i denna
bruksanvisning

Efter varje anvandning

¢ Torka produkten torr

Dagligen

¢ Anvand en trasa med varmt vatten och ett
milt rengdringsmedel for att torka bort skrap
och smuts fran produkten

* Visuell inspektion. Reparera eller byt ut
eventuella skadade eller utslitna delar

¢ Kontrollera att inga fasten och spannen ar
utslitna

* Kontrollera att alla hjulen ror sig fritt och att
alla hjullas/-bromsar latt slas till

e Setill att alla fasten sitter dar de ska och
har monterats pa réatt satt

¢ Observera eventuella MAX-markeringar
innan justering

Varje manad

* Alla muttrar och bultar pa denna produkt
maste kontrolleras och dras at for att
undvika onddiga fel

Arligen

¢ Kontrollera att ramen inte har nagra sprickor
och utfér punkterna pa checklistan for
service. Anvand aldrig en produkt dar nagot
fel misstanks. Vanligen se checklistan for

Desinfektion

Produkten kan desinficeras med en 70 %
isopropanollésning. Vi rekommenderar att man
anvander en trasa som doppats i varmt vatten
med milt rengdringsmedel/tval utan blekmedel
for att torka bort skrép och smuts. Lat torka fore
desinficering.

Rengoring

Denna produkt kan tvattas i 10 minuter vid
60 ° i tvattmaskinen som ar avsedda for att
tvatta medicintekniska produkter, med ett milt
rengéringsmedel eller desinfektionsmedel utan
klor. Det ar viktigt att lata din utrustning torka
ordentligt innan du anvander.

Denna produkt kan tvattas i 3 minuter vid
85 ° i tvattmaskinen som ar avsedda for att
tvatta medicintekniska produkter, med ett milt
rengéringsmedel eller desinfektionsmedel utan
klor. Det ar viktigt att lata din utrustning torka
ordentligt innan du anvander.

Fore tvatt

Ta bort foljande delar och rengér dem separat:
Stoppning & Tillbehor

Serviceintervall

En utforlig kontroll av produkten maste goras
en gang om aret (en gang i halvaret vid mer
frekvent anvéndning) och varje gang som
produkten tas i bruk efter uppehall. Kontrollen
bor utféras av en tekniskt kunnig person som
har utbildats i hur produkten anvands.Kontakta
din hjalpmedelscentral for instruktioner om
reparationer t ex arbete med punktering.

Livslangden  for  produkten vid  normal
anvandning ar fem ar om allt underhall och all
service registreras och utfors enligt tillverkarens

service anvisningar.

Checklista for service:

Kontrollera och justera sa att foljande fungerar

enligt avsedd anvandning. Reparera eller byt

ut eventuella skadade eller utslitna delar.

Kontrollera:

¢ atttillbehor kan foras in och lasas i fastena
langst upp pa ryggstodet med hjalp av
vredet och handtagen som sitter pa fastena

e Satesryggen ar justerbar och kan lasas i
position

« fasten och spannen med avseende pa
slitage

¢ Att produkten inte har nagra sprickor eller
utslitna delar

* att alla etiketter pa produkten ar oskadade

RBE“O support.R82.org
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Onnittelut uuden R82 tuotteen hankinnasta -maailmanlaajuiselta lasten ja nuorten teknisten
apuvalineiden toimittajalta. Taman kayttdohjeen tarkoituksena on auttaa kayttajaa apuvalineen
oikeassa kaytossa. Lukekaa tdma User Guide ennen kayttoa ja pitakaa se tallessa tulevaa kayttéa

varten.

Kayttotarkoituksella

Swan on WC- ja kylpytuoli. Kayttdja ohjataan
istuimelle. Jalkatukea, lantiovy6ta ja liivia
kaytetdan lahes aina, ja tuolin kayttajaa voidaan
tukea sivutuilla ja paatuella. Tuote on tarkoitettu
ainoastaan sisakayttoon.

Taman laitteen kayttajaryhma ovat CP-vammaiset
lapset. Laitetta voivat kayttaa myos lapset, joilla
on lihassurkastumatauti, selkdrankahalkio,
selkdydinvammoja ja neurologisia hairidita.
Tuote soveltuu lapsille, joiden vamman GMFCS-
luokituksen mukainen arvo on 3-5.

Mukana toimitettavat tyokalut;
¢ 6 mm:n kuusiokoloavain

C € CE-todistus

Tama tuote on laakinnallisia laitteita koskevan
asetuksen (2017/745) vaatimusten mukainen.
CE-merkintéa on poistettava, jos tuote kootaan
uudelleen, jos sitda kaytetdan yhdessa toisen
valmistajan tuotteen kanssa tai jos kaytetdan
muita kuin alkuperaisia R82-varaosia tai
-varusteita. Lisdksi tdma tuote on seuraavien
vaatimusten mukainen:

¢ EN12182

¢ ISO 17966

JoN]
%8 Kierratys

Tuotteen saavutettua lopullisen  kayttoian,
materiaaliosat tulee erotella erikseen
kierratysta tai havitysta varten. Tarvittaessa ota
yhteyttd paikalliseen myyjaan varmistaaksesi
oikean materiaalin. Ota yhteyttd lahimpaan
ymparistopisteeseen, varmistaaksesi materiaalin
oikean jatemaaraysten mukaisen kierratyksen.
Lisavarusteet ja varaosat

R82 tuotteet voidaan toimittaa erilaisilla
lisdvarusteilla, vastaten kayttajan yksilolliseen
tarpeeseen. Varaosat ovat saatavilla tilauksesta.
Erikoisvarusteet I0ytyvat nettisivustoltamme tai
lisdtietoja saa paikalliselta edustajalta.

R82-takuu

R82 tarjoaa 2 vuoden takuun tyon laadun ja
materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun
hitsausliitosvikojen aiheuttamien metallirungon
murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikali
asiakkaan  vastuuta huoltamisesta ja/tai
paivittaisestd kunnossapidosta ei kanneta
toimittajan maaraamien ja/tai User Guide
esitettyjen ohjeiden ja maaraaikojen mukaisesti.
Lisatietojen osalta viittaamme R82:n
kotisivuihin/latauksiin.

Takuu on voimassa vain tuotteen ostomaassa,
Jjota varten se on valmistettu ja tuote voidaan
tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei
kata vahinkovaurioita, eika vaarinkayton tai
huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu
ei kata kuluvia osia esim. renkaita tai verhoilua,
jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka
on ajoittain vaihdettava uusiin.

Takuu raukeaa, jos kaytetddn muita kuin
alkuperaisia varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta
ei ole pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai
jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan
hyvaksyma tai  kayttbohjeessa  kuvattuja
muutoksia (User Guide). R82 varaa oikeuden
tarkastaa takuuvaatimuksen kohteena oleva
tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen
takuuvaatimukseen suostumista ja tehda paatos
siitd, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai
korjataanko se. Takuuvaatimuksen kohteena
olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan
osoitteeseen on asiakkaan vastuulla.

Ennakkomyyntitietoja
e Support.r82.org

support.R82.org
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Turvallisuus

tiedot valmistajalle.

Vardare

* Lukekaa kaikki ohjeet ennen kayttoa ja
pitékaa ne tallessa tulevaa kayttoéa varten.
Tuotteen vaaranlainen kaytté voi aiheuttaa
kayttajalle vakavan vamman

e Kayta aina tarkoitukseen sopivaa
nostotekniikkaa ja apuvalinetta

e Tama tuote sisaltaa pienia osia, jotka
voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne
irrotetaan paikoiltaan.

¢ Lamna aldrig brukaren i produkten utan
uppsikt. Se till att en vuxen har standig
uppsikt

* Korjauksissa/vaihdoissa saa kayttaa
ainoastaan R82 alkuperaisia varaosia, ja
saataminen ja valien asetukset saadaan
tehda ainoastaan toimittajan ohjeistuksen
mukaisesti

e Mikali R82 tuotteessa on ongelma tai mika
tahansa osa on rikkoontunut, lopettakaa
tuotteen kaytto heti ja ottakaa valittomasti
yhteytta paikalliseen edustajaan

Ymparisto

¢ Tarkasta tuotteen pinnan ldmpétila ennen
kayttajan asettamista siihen. Tama koskee
erityisesti kayttajia, joiden ihossa ei ole
tuntoa, koska he eivat tunne kuumuutta. Jos
pinnan lampétila on yli 41 °C, anna tuotteen
jaahtya ennen kayttoa.

¢ Turvallisuus- ja mukavuussyisté tarkista aina
veden lampotila ennen kylvetysta.

Tuotteen merkkeja, symboleja ja ohjeita ei saa peittaa tai siirtda, ja ne tulee olla selkeasti esilla ja
luettavissa koko tuotteen kayttdian ajan. Vaihda tai korjaa valittdémasti epaselvat tai vahingoittuneet
merkit, symbolit ja ohjeet. Ota yhteytta paikalliseen edustajaan.

Mikali laitteeseen liittyvia haittatapahtumia ilmenee, niista on ilmoitettava paikalliselle jalleenmyyjalle
ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian. Paikallinen jalleenmyyja valittaa

Tuote

Tarkista ennen kayttoa, etta kaikki
kiinnitykset ja séadot seka osat ovat oikein
ja paikoillaan. Pida kaikki tyokalut lasten
ulottumattomissa

Varmista tuotteen vakaus ennen kuin sijoitat
lapsen apuvalineeseen

RrR8=2<
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Huoltotietoja

1.paivana

¢ Lue kayttdohjeet huolellisesti ennen kayttéa
ja sailyta ohjeet tulevaa kayttéa varen

Ennen jokaista kayttoa

* Desinfioi tuote. Katso lisétietoja téman
kayttéohjeen desinfiointia kasittelevasta
luvusta.

Jokaisen kayton jalkeen

¢ Pyyhi tuote kuivaksi

Paivittain

e Kayta kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta
lian poistamiseen, kuivaa ennen kayttoa

¢ Visuaalinen tarkastus. Korjaa/vaihda
vaurioituneet tai kuluneet osat

* Tarkista kaikki saadot ja soljet, ettei ole
kulumisen merkkeja

* Tarkista, etta kaikki pyorat liikkuvat vapaasti
ja kaikki pyoran lukitukset/jarrut toimivat
helposti

* Huolehdi, etta kaikki kiinnikkeet ovat
paikoillaan ja kunnolla kiinni

¢ Tiedosta maksimimerkinnat ennen
hienosaéatoa

Kuukausittain

* Kaikki ruuvit ja pultit tulee tarkistaa ja
kiristaa, jotta valtetaan tarpeettomat
vahingot

Vuosittain

¢ Tarkasta rungon kunto halkeamien tai
kuluneiden osien osalta ja huolehdi
vuosihuollosta. Ala koskaan kayta viallista
tuotetta

Taman laakintalaitteen kunnossapitovastuu on laitteen omistajalla. Laitteen ohjeistuksen mukaisen
kunnossapidon laiminlydnti voi aiheuttaa takuun mitatéinnin. Liséksi kunnossapidon laiminlyénti voi
vaarantaa laitteen tai kdyttajan ja/tai huoltajan turvallisuutta.

Desinfektion

Tuote voidaan desinfioida 70-prosenttisella IPA-
desinfiointinesteelld. Suositeltavaa on pyyhkia
tuotteesta kaikki jaamat ja liat lampimassa
vedessa ja kloorittomassa miedossa
pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja
antaa tuotteen kuivua ennen desinfiointia.
Tuotteen konepesu

Tama tuote voidaan pestda 60° 10 minuuttia
kayttden mietoa pesuainetta tai desinfioida
ilman klooria pesulaitteessa, joka on suunniteltu
|aakinnallisten laitteiden pesemiseen. Anna
tuotteen kuivua ennen uudelleenkayttod.

Tama tuote voidaan pestda 85° 3 minuuttia
kayttden mietoa pesuainetta tai desinfioida
ilman klooria pesulaitteessa, joka on suunniteltu
|adkinnallisten laitteiden pesemiseen. Anna
tuotteen kuivua ennen uudelleenkayttoa.

Ennen pesua

Irrota seuraavat osat ja puhdista ne erikseen:
Pehmusteet & Lisdvarusteet

Huoltovali

Tuotteen yksityiskohtainen tarkastus on tehtava
joka 12 kuukausi (kovassa kaytdssa oleva tuote-
joka 6 kuukausi) ja joka kerta kun tuote on otettu
uudelleenkayttéon. Tarkastuksen tulee tehda
valtuutettu huoltohenkil. Ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjadan saadaksesi korjausohjeita.
Taman tuotteen kestoikd on 5 vuotta
normaalikdytéssa, jos kaikki kunnossapito- ja
huoltotoimet on tehty toimittajan ohjeiden ja
ohjeistuksen mukaisesti.

Tarkistuslista huoltoa varten:

Tarkista ja saada seuraavat toiminnot

kayttotarkoituksen mukaan. Korjaa tai vaihda

kaikki vaurioituneet tai loppuun kuluneet osat.

Tarkista

* Lisavarusteet voidaan asettaa ja lukita
selkanojan ylaosassa oleviin kiinnikkeisiin
kayttamalla niihin asennettuja nuppia ja
kahvoja.

¢ Istuimen selkénoja on saadettavissa, ja sen
voi lukita paikalleen

* kiinnikkeet ja soljet kulumisen merkkien
varalta

¢ tuote naarmujen tai kulumisen merkkien
varalta

e ettd tuotteen kaikki tarrat ovat ehjia

support.R82.org
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ESPAN

Agradecemos que haya elegido un nuevo producto de R82 - un proveedor mundial en ayudas y aparatos
técnicos para nifios y jovenes con necesidades especiales. Para sacar el maximo partido de todas las opciones
que ofrece este producto, lea este User Guide antes de usarlo y guardelo para futuras referencias.

Finalidad prevista

La Swan es una silla de inodoro y bano. El usuario
debe guiarse para su colocacion en el asiento.
Sera necesario casi siempre el uso de reposapiés,
cinturén pélvico y chaleco. Ademas, la persona
podréa sujetarse mediante los soportes laterales y el
reposacabezas. El producto se ha previsto para su
uso exclusivo en interiores.

El grupo objetivo para este dispositivo son nifos
discapacitados con parélisis cerebral (PC).
Asimismo, también podran utilizarlo nifos con
distrofia muscular, espina bifida, lesiones de la
médula espinal y disfunciones neurolégicas. El
producto es apto para nifios con un grado IlI-V segln
el Sistema de Clasificacion de la Funcién Motora
Gruesa (GMFCS).

Herramientas incluidas;
¢ llaves allen de 6 mm

C € Declaracion de Conformidad

Este producto cumple los requisitos de la Regulacion
sobre los productos sanitarios (2017/745). El
marcado CE deberd retirarse si el producto se
reconstruye, si se utiliza junto con un producto de
otro fabricante o si se utilizan piezas de recambio o
accesorios distintos a los originales de R82. Ademas,
este producto cumple los requisitos conforme a:

¢ EN12182

¢ IS0 17966

1oy
%8 Desecho y reciclaje

Cuando este producto llegue al término de su vida
atil, deben de separarse las partes del mismo
segln el tipo de material para poder ser reciclados
o desechados correctamente. Si es necesario,
poéngase en contacto con su distribuidor local para
obtener una descripcion exacta de cada material.
Para obtener informacion acerca de cémo reciclar
su producto de manera respetuosa con el medio
ambiente, por favor, contacte con las autoridades
locales.

Accesorios y recambios

Los productos de R82 pueden ser suministrados
con una variedad de accesorios que se ajusten a
las necesidades individuales de cada usuario. Las
piezas de repuesto se pueden pedir por encargo.
Puede encontrar accesorios especificos en nuestra
pagina web o contactar con su distribuidor local
para mas informacion.

Garantia R82

R82 ofrece una garantia de 2 afos contra los
defectos de fabricacion y de los materiales y una
garantia de cinco afos en caso de rotura del bastidor
metalico por causa de defectos en la soldadura. La
garantia no seré valida si el cliente no cumple con
la responsabilidad de llevar a cabo los servicios de
reparacion y/o mantenimiento diario de acuerdo
con las directrices y los intervalos prescritos por el
proveedor y/o tal y como se indica en el User Guide.
Encontrard mas informacion para descargar en la
pagina de inicio de R82.

La garantia solo se concede en el pais donde se
adquirié el producto, y si el producto puede ser
identificado por el ndmero de serie. La garantia
no cubre los danos accidentales, incluyendo los
dafos ocasionados por el mal uso o negligencia.
La garantia no se extiende en los articulos de
consumo como los neuméaticos o la tapiceria, que
estan sujetos a un desgaste normal y necesitan ser
reemplazados periddicamente.

La garantia perdera su validez y quedara anulada
si emplean piezas/accesorios no originales de R82
o si el producto no se mantiene, repara o modifica
del modo indicado en las instrucciones y con la
frecuencia indicada por el proveedor y/o en la User
Guide. R82 se reserva el derecho de inspeccionar
el producto reclamado y de la documentacion
pertinente antes de aceptar la reclamacion de la
garantia, para decidir sobre si es necesario reparar
el producto defectuoso. Es responsabilidad del
cliente retornar el articulo por el que se reclama la
garantia a la direccion de la compra.

Informacion preventa
* Support.r82.org

RrR8=2<
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Seguridad

Los signos, simbolos e instrucciones colocados en este producto no deben ser cubiertos o retirados y deben
permanecer presentes y facilmente legibles a lo largo de toda la vida Gtil del producto. Reemplace o repare
de inmediato los signos ilegibles o dafados, los simbolos y las instrucciones. Pongase en contacto con su
distribuidor local para obtener instrucciones.

Si se ha producido un evento adverso con el dispositivo, debera ser comunicado a su distribuidor local y
a la autoridad nacional competente de la manera oportuna. El distribuidor local remitira la informacion al
fabricante.

Cuidador Producto
¢ Lea atentamente todas las instrucciones e User * Realice todos los ajustes de posicionamiento

guide antes de usar el producto y consérvelas
para futuras referencias. El uso incorrecto de
este producto puede causar lesiones graves
al usuario

Use siempre las técnicas correctas de
levantamiento y las ayudas para este fin

del producto y los accesorios y aseglrese que
todos los tiradores, tornillos y hebillas quedan
bien sujetos antes de su uso. Mantenga todas
las herramientas fuera del alcance de los nifos
Aseglrese de la estabilidad del producto antes
de colocar al usuario en el mismo

* Este producto contiene piezas pequenas que
podrian presentar riesgo de asfixia si se retiran
del lugar donde estan instaladas.

* Nunca desatienda al usuario de este producto.
Garantice la permanente supervision de un
adulto

¢ Las reparaciones y los recambios s6lo deben
hacerse con piezas nuevas y originales de
repuesto y accesorios de R82 y de acuerdo
con las directrices y los intervalos de
mantenimiento prescritos por el proveedor

¢ Sitiene alguna duda sobre la continuacion
del uso seguro del producto de R82 o si
alguna pieza falla, deje de usar el producto de
inmediato y contacte con su distribuidor local
tan pronto como sea posible

Medio ambiente

* Observe la temperatura de la superficie del
producto antes de colocar a un usuario en
él. Este factor se debe tener especialmente
en cuenta para usuarios con insensibilidad
cuténea, dado que no pueden sentir el calor.
Si la temperatura de la superficie es superior
a 41 °C, deje que el producto se enfrie antes
de utilizarlo.

* Con el fin de asegurar el confort y la seguridad,
compruebe siempre la temperatura del agua
antes de banar al nifo.

support.R82.org RBEyo
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Informacion de mantenimiento

seguridad de los usuarios y/o de sus cuidadores.

1r Dia

¢ Lea la Guia del usuario detenidamente antes
de usar el producto y guardela en un lugar
seguro para futuras consultas

Antes de cada uso

¢ Desinfecte el producto. Para obtener mas
informacion al respecto, consulte el apartado
dedicado a la desinfeccion de esta guia de uso.

Después de cada uso

* Limpie y seque el producto

Diariamente

* Retire cualquier residuo y suciedad del
producto con un pafo con agua tibia y un
detergente suave y deje secarlo antes de usar

* Inspeccione visualmente el producto y repare o
reemplace las piezas danadas o desgastadas
del mismo

¢ Aseglrese de que todas las piezas estén en su
lugar y colocadas correctamente

¢ Aseglrese de que todas las ruedas se mueven
libremente y que todos los seguros de las
ruedas y los frenos se activan facilmente

¢ Aseglrese de que todas las piezas estén en su
lugar y colocadas correctamente

* Preste atencion a cualquier indicio de marca
maxima antes de la revision

Mensualmente
* Todas las tuercas y los pernos de este producto

deben ser revisados y ajustados para evitar
fallos

Anualmente

* Inspeccione el marco de las grietas o signos
de desgaste de las piezas y realice el servicio
de mantenimiento anual. Nunca utilice un
producto que parezca deficiente o defectuoso

El mantenimiento de un dispositivo médico es responsabilidad total del propietario de ese dispositivo. En
caso de no mantener un dispositivo de acuerdo con las instrucciones la garantia del mismo puede quedar
invalidada. Ademas, la falta de mantenimiento de un dispositivo puede poner en peligro el estado clinico o la

Desinfeccion

El producto, puede desinfectarse con una solucion
de alcohol isopropilico desinfectante al 70 %. Se
recomienda eliminar cualquier residuo o suciedad
del producto utilizando un pano humedecido en
agua caliente y un jabon/detergente suave sin cloro.
Seque el producto antes de desinfectarlo.

Lavado a maquina

Este producto puede lavarse de 10 minutos a
una temperatura maxima de 60° en una maquina
especialmente disefada para dispositivos médicos,
utilizando un detergente suave o un desinfectante
sin cloro. Por favor, compruebe que el producto esté
completamente seco antes de volver a utilizarlo.
Este producto puede lavarse de 3 minutos a una
temperatura maxima de 85° en una maquina
especialmente disefiada para dispositivos médicos,
utilizando un detergente suave o un desinfectante
sin cloro. Por favor, compruebe que el producto esté
completamente seco antes de volver a utilizarlo.

Antes del lavado
Desmonte los elementos siguientes y limpielos
por separado: Aimohadillas & Accesorios

Revisiones de Mantenimiento

Debe realizarse una inspeccion detallada del
producto cada 12 meses (cada 6 meses para
los usos intensivos) y cada vez que se vuelve a
restaurar el producto para su uso. La inspeccion
debe ser realizada por una persona técnicamente
competente que haya sido entrenada en el uso del
producto.

Péngase en contacto con su distribuidor para
obtener instrucciones sobre reparaciones. La vida
Gtil de este producto en su uso normal es de 5
anos si todo el mantenimiento y las reparaciones se
llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y demostraciones registradas.

Lista de comprobacion de mantenimiento:

Revise y ajuste las funciones siguientes segln su

uso previsto. Repare o sustituya cualquier pieza

danada o gastada. Recuerde comprobar los puntos

siguientes:

e Los accesorios pueden introducirse y
bloguearse en los soportes de la parte superior
del respaldo con ayuda de las empunaduras y
las perillas provistas.

* Elrespaldo del asiento es ajustable y se puede
bloquear en una posicion.

* Los soportes y las hebillas no presentan signos
de desgaste.

* El producto no presenta agrietamientos ni
signos de desgaste.

* Todas las etiquetas del producto estan en
perfecto estado.

RrR8=2<
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FRANCAIS

avant utilisation et de la conserver comme référence.

Destination

Le Swan est une chaise de toilettes et de bain.
L'utilisateur est guidé dans le siége. Un repose-
pieds, une ceinture pour les hanches et un gilet
seront presque toujours utilisés. La personne peut
également étre soutenue par des cales latérales et
un appui-téte. Le produit est exclusivement destiné
a une utilisation en intérieur.

Ce dispositif cible les enfants handicapés qui
souffrent d'infirmité motrice cérébrale. En outre,
il est également adapté aux enfants atteints de
dystrophie musculaire, de spina-bifida, de Iésions de
la moelle épiniére et de troubles neurologiques. Ce
produit convient également aux enfants caractérisés
par une infirmité motrice d’origine cérébrale de
niveau Ill a V.

Outils Inclus:
¢ clefs Allen Bmm

C € Déclaration de Conformité

Ce produit est conforme aux exigences du réglement
sur les dispositifs médicaux (2017/745). Le
marquage CE doit étre retiré si le produit est modifié,
ou s'il est utilisé en combinaison avec un produit
d'un autre fabricant ou avec des piéces de rechange
et accessoires autres que ceux d'origine R82. En
outre, ce produit est conforme aux exigences en
vertu de :

e EN12182
e SO 17966
Y,

%8 Information concernant le recyclage
Lorsqu’un produit a atteint sa fin de vie, il doit étre
démantelé par type de matériau constituant, afin
que chaque partie soit recyclée ou correctement
jetée. Si nécessaire, contacter votre revendeur
afin d’avoir des précisions sur chaque matériau
constituant. Pour toute information sur le recyclage
ou la mise au rebut de ce produit, contacter le
service de la mairie compétent, et/ou le service
local d’élimination des déchets.

Accessoires et piéces détachées

Les appareils R82 peuvent étre fournis avec une
grande variété d’accessoires a choisir en fonction
des besoins individuels des utilisateurs. Les piéces
détachées sont disponibles sur commande. Pour
toute commande d’accessoire spécifiques, ou
demande d’information, contacter votre revendeur.

Félicitations pour I'acquisition de votre nouveau produit R82- fabricant mondialement reconnu pour ses
solutions techniques d’aides et matériel destiné aux enfants et adolescents handicapés. Afin de bénéficier
pleinement des possibilités offertes par ce produit, il est recommandé de lire attentivement cette User Guide

Garantie R82

R82 offre une garantie de deux ans contre les
défauts de fabrication et de matériaux ainsi qu’une
garantie de 5 ans sur la rupture du cadre en
métal provoquée par des défauts au niveau des
soudures. La garantie peut étre rendue caduque
si la responsabilité du client consistant en un
entretien et/ou une maintenance quotidienne n’est
pas exécutée conformément aux instructions et aux
intervalles prescrits par le fournisseur et/ou indiqués
dans le User Guide. Pour plus d’informations, nous
nous reportons a R82 homepage/download (page
d’accueil R82/téléchargement).

La garantie est uniquement applicable dans le pays
ol le produit a été acheté et s'il peut étre identifié
par le numéro de série. La garantie ne couvre
pas les avaries accidentelles, notamment celles
provoquées par une mauvaise utilisation ou par
négligence. La garantie ne s’étend pas aux piéces
d’usure comme les pneus ou bien le revétement du
produit qui soumis a une utilisation normale doivent
étre changés régulierement

La garantie est nulle est non avenue si des piéces/
accessoires non d’origine sont utilisés, ou si le
produit n'a pas été entretenu, réparé ou modifié
conformément aux instructions et aux intervalles
précisés par le fournisseur et/ou indiqués dans
le User Guide. R82 se réserve le droit d'inspecter
le produit, objet d'une réclamation, ainsi que de
s’informer sur les conditions d’utilisation de ce
dernier, avant d’agréer une prise en charge sous
garantie et de décider s'il convient de remplacer ou
réparer le produit défectueux. Il incombe au client
de retourner l'article sur lequel porte la garantie a
I'adresse d’achat. La garantie est fournie par R82 ou
ultérieurement par un distributeur R82.

Informations relatives a la prévente:
¢ Support.r82.org

support.R82.org
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Sécurité
Les pictogrammes et les symboles, indiqués sur ce produit ne doivent en aucun cas étre masqués ou retirés
et doivent restés présents et clairement lisibles durant toute la durée de vie du produit. Ces symboles ou

distributeur local pour toute information.

En cas d'événement indésirable associé au dispositif, tout incident doit étre rapporté rapidement a votre
revendeur et a l'autorité nationale compétente. Votre revendeur transmettra l'information au fabricant.

Accompagnant

Lire soigneusement la notice d'’utilisation (NU)
avant utilisation et la ranger dans un endroit
sécurisé pour s’y référer ultérieurement
Toujours utiliser des aides et techniques de
transfert adéquates

Ce produit contient des petites pieces qui, si
elles sont détachées de leur emplacement,
peuvent constituer un risque de suffocation.
Ne jamais laisser un usager de ce produit
sans surveillance. S’assurer d’une supervision
permanente par un adulte

Les réparations et remplacements de

piéces doivent étre faits uniquement avec
piéces originales R82 et installées selon les
instructions du fabricant et/ou de la notice
d’utilisation

En cas de doute sur la sécurité lors de
|'utilisation de votre produit R82, ou en cas
de défectuosité, Il est conseillé d’arréter
immédiatement I'utilisation de I'appareil et de
contacter dés que possible votre revendeur
local

Environnement

Vérifiez la température de la surface du produit,
avant d’y placer un utilisateur, en particulier
pour les utilisateurs atteints d’insensibilité
cutanée, car ils ne peuvent pas sentir la
chaleur. Si la température de la surface
dépasse les 41 °C, laissez refroidir le produit
avant de 'utiliser.

Pour la sécurité et le confort toujours vérifier la
température de I'eau avant utilisation.

Produit

Faire tous les réglages posturaux, installer

les accessoires sur I'appareil en s’assurant
que toutes les mollettes, vis et boucles

sont correctement serrées avant d’installer
I'utilisateur dans I'appareil. Conserver les outils
hors de la portée des enfants

S’assurer de la bonne stabilité de I'appareil
avant d’installer I'enfant dedans

RrR8=2<
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Informations relatives a I'entretien

der jour

* Lire attentivement le notice d’utilisation (User
Guide) avant la mise en route et la conserver
pour un usage utlérieur.

Avant chaque utlisation

* Désinfectez le produit, veuillez consulter la
section désinfection de ce Guide d’utilisation
pour en savoir plus.

Aprés chaque utilisation

¢ Essuyez le produit jusqu'a ce qu'il soit sec.

Quotidiennement

« Utiliser un chiffon et de I'eau tiéde avec du
liquide de vaisselle ou un shampoing pour
voiture, pour nettoyer des salissures sur le
produit, puis sécher avant utilisation

¢ Inspection visuelle. Réparer ou remplacer toute
piéce endommagée ou usée

« Vérifier qu'il n'y ait pas de traces d’usure sur
toutes les piéces des fixations et des boucles

* Vérifier que toutes les roulettes fonctionnent
librement et que tous les verrouillages de
roues/ freins s’activent facilement

* Faire attention a ce que toutes les fixations
soient en place et correctement fixées

* Prendre conscience de toute marque
d’indication Maximum avant réglage

Mensuellement

¢ Tous les boulons, vis et écrous de ce produit
doivent étre vérifiés et resserrés pour éviter
tout risque superflu

Annuellement

¢ Inspecter le chéassis en vue de déceler
d’éventuelles fissures et appliquer la liste
de controle. Ne jamais utiliser un produit qui
présente des défauts. Merci de se référer a la
liste de contrdle

La maintenance d’une aide technique médicale est pleinement sous la responsabilité du propriétaire de ce
produit. La garantie appliquée au produit peut étre invalidée au cas ol I'entretien et la maintenance n’ont
pas été accomplis de fagon conforme a la notice d'instruction. De plus un défaut de maintenance peut
compromettre les conditions cliniques ou la sécurité des usagers et/ou de leurs assistants.

Désinfiction

Le produit peuvent étre désinfectés avec une
solution d’AIP a 70 %. Il est recommandé de nettoyer
les éventuels résidus et salissures présents sur le
produit a I'aide d’un chiffon imprégné d’eau chaude
et de savon/détergent doux sans eau de Javel et de
laisser sécher avant désinfection.

Lavage en machine

Ce produit peut étre lavé pendant 10 minutes a 60°,
a l'aide d’'un détergent doux ou d’'un désinfectant
sans chlore, dans une machine congue pour les
appareils médicaux. Laissez sécher le produit avant
de le réutiliser.

Ce produit peut étre lavé pendant 3 minutes a 85°,
a l'aide d’'un détergent doux ou d’'un désinfectant
sans chlore, dans une machine congcue pour les
appareils médicaux. Laissez sécher le produit avant
de le réutiliser.

Avant de le nettoyer

Retirez les éléments suivants et nettoyez-les
séparément : Capitonnage & Accessoires
Fréquence d’entretien

Une inspection détaillée du produit doit étre faite
tous les 12 mois (tous les 6 mois lors d’'un usage
intensif) de méme qu’'a chaque fois que I'appareil
est redistribué. Linspection doit étre faite par un
technicien compétent ayant été formé a I'utilisation
de cet appareil. Contacter votre revendeur pour les
indications de réparation.

Lors d’une utilisation normale, la durée de vie de ce
produit est de 5 ans si I'entretien et la maintenance
ont été effectués selon les instructions du fabricant.
Chaque entretien doit étre répertorié et enregistré.

Liste de vérification lors de I'entretien :

Vérifier et régler les fonctions suivantes en fonction

de leur utilisation prévue. Réparer et remplacer

toutes les pieces endommagées ou usées. Vérifier :

¢ que les accessoires peuvent étre introduits
et verrouillés dans les raccords au-dessus du
dossier, a I'aide du bouton et des poignées
montées dans les raccords ;

¢ Options de réglage pour le repose-pied : il est
possible de verrouiller I'angle et d'attacher les
tubes télescopiques en position

* les signes d’usure des raccords et boucles ;

* les craquelures du produit et signes d’usure
des piéces ;

¢ que toutes les étiquettes du produit sont
intactes ;

support.R82.org
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Destinazione

Swan & una sedia per wc e da bagno. L'utente viene
guidato sul sedile. In generale, utilizzare un supporto
per i piedi, una cintura per i fianchi e un giubbotto e
sostenere la persona tramite i supporti laterali e il
supporto per la testa. Il prodotto & destinato al solo
uso in interni.

Il gruppo di destinatari di questo prodotto sono
bambini con paralisi cerebrale. Lattrezzatura &
adatta anche a bambini con distrofia muscolare,
spina bifida, lesioni del midollo spinale e problemi
neurologici. Il prodotto € adatto ai bambini con
GMFCS (Sistema di Classificazione della Funzione
Motoria) di livello 3-5.

Attrezzi inclusi:
¢ Brugole da 6 mm

C € Dichiarazione di conformita

Questo prodotto & conforme ai requisiti del
Regolamento  dispositivi  medici  (2017/745).
Qualora il prodotto fosse modificato, utilizzato in
combinazione con un prodotto di un altro produttore
o utilizzato con ricambi e accessori non originali
R82, il marchio CE deve essere rimosso. Inoltre,
questo prodotto & conforme ai requisiti secondo:

¢ EN12182

¢ ISO 17966

Yo,
%@ Smaltimento

Quando un prodotto raggiunge la fine della sua
vita, deve essere separato in base al tipo di
materiali che lo compongono, in modo che le parti
possano essere riciclate o smaltite correttamente.
Se necessario, si prega di contattare il rivenditore
locale per una descrizione precisa di ogni materiale.
Si prega di contattare e chiedere informazioni alle
autorita locali relativamente alle opzioni disponibili
per il riciclaggio nel rispetto dell’ambiente.

ITALIANO

Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto della ditta R82, fornitore a livello mondiale di ausili tecnici
ed apparecchi per bambini e ragazzi con bisogni speciali. Per beneficiare appieno delle possibilita offerte da
questo prodotto & necessario leggere questo User Guide prima dell’'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

Accessori e ricambi

| prodotti R82 possono essere forniti con un’ampia
varieta di accessori per soddisfare le esigenze del
singolo utente. | pezzi di ricambio possono essere
ordinati su richiesta. Gli accessori specifici possono
essere cercati sul nostro sito oppure contattando il
rivenditore locale per ulteriori informazioni.

R82 Warranty

R82 offre una garanzia di 2 anni su difetti di
fabbricazione e dei materiali e 5 anni di garanzia
per le rotture delle parti metalliche della struttura,
se causate da difetti di saldatura. La garanzia pud
decadere se la responsabilita del cliente relativa a
una cura e/o la manutenzione giornaliera non viene
effettuata secondo le linee guida e gli intervalli
prescritti da parte del fornitore e/o indicati nel User
Guide. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
homepage R82 - sezione Download.

La garanzia € valida solo nel paese in cui & stato
acquistato il prodotto,e se il prodotto pud essere
identificato dal numero di serie. La garanzia non
copre i danni accidentali, compresi i danni causati
da uso improprio o negligenza. La garanzia non si
estende alle parti consumabili, come ad esempio
gli pneumatici o le imbottiture, che sono soggetti
a normale usura e necessitano di sostituzioni
periodiche.

La garanzia & nulla se non vengono utilizzati
accessori e parti originali, o se la manutenzione,
la riparazione e I'alterazione del prodotto non sono
state effettuate secondo le linee guida e gli intervalli
prescritti da parte del fornitore e/o indicati nella
User Guide. R82 si riserva il diritto di ispezionare il
prodotto del reclamo e la relativa documentazione
prima di accettare la richiesta di garanzia e di
decidere se sostituire o riparare il prodotto difettoso.
E responsabilita del cliente restituire il prodotto per il
quale viene richiesto reclamo in garanzia all’indirizzo
di acquisto.

Informacion preventa
¢ Support.r82.org

RrR8=2<
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Sicurezza
Segni, simboli e istruzioni poste su questo prodotto non devono mai essere coperti o rimossi e devono rimanere
presenti e chiaramente leggibili per I'intera vita del prodotto. Sostituire o riparare immediatamente segni,
simboli e istruzioni illeggibili o danneggiati. Contattate il vostro rivenditore locale per le istruzioni.

Qualora si verifichino eventi avversi correlati al dispositivo, segnalare tempestivamente gli incidenti al
rivenditore locale e all'autorita nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrera le informazioni al produttore.

Assistente

Leggere attentamente le istruzioni prima
dell’'uso e conservarle per riferimento futuro.
L'uso non corretto di questo prodotto pud
causare gravi lesioni per 'utente

Usare sempre le tecniche di sollevamento
corrette e gli aiuti per questo scopo

Questo prodotto contiene componenti di
piccole dimensioni che potrebbero costituire
un pericolo di soffocamento se rimossi dalla
posizione prevista

Non lasciare mai incustodito I'utente su questo
prodotto. Garantire una supervisione continua
da parte di un adulto

Riparazioni/sostituzioni devono essere
effettuate utilizzando ricambi e accessori nuovi
e originali R82, e devono essere realizzate in
conformita con le linee guida e gli intervalli di
manutenzione prescritti dal fornitore

In caso di dubbi relativamente ad un utilizzo
in sicurezza continua del prodotto R82 o

se qualsiasi sua parte dovessere rompersi,
smettere di usare il prodotto immediatamente
e contattare il rivenditore locale il pili presto
possibile

Ambiente

Verificare la temperatura della superficie

del prodotto prima di farvi salire un utente.
Questo vale soprattutto per utenti con la pelle
insensibile, che non riescono a percepire il
calore. Se la temperatura della superficie
supera i 41 °C, lasciare raffreddare il prodotto
prima dell’'uso

Controllare sempre per sicurezza la
temperatura dell’acqua prima di immergere il
bambino

Prodotto

Eseguire tutte le regolazioni per il
posizionamento dell’utente sul prodotto e il
montaggio degli accessori assicurandosi che
tutte le manopole, viti e fibbie siano fissate
saldamente prima dell’'uso. Tenere tutti gli
strumenti fuori dalla portata dei bambini
Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima di
posizionare I'utente

support.R82.org
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Informazioni sull’assistenza

e/o dei loro accompagnatori.

Primo Giorno

* Leggere le User Guide attentamente prima
dell’utilizzo e conservarle in un luogo sicuro per
future consultazioni

Prima di ogni utilizzo
* Disinfettare il prodotto. Per ulteriori

informazioni, consultare la sezione Disinfezione
del presente Manuale d'uso.

Dopo ogni utilizzo
e Asciugare il prodotto

Quotidiana

¢ Rimuovere con un panno umido e un
detergente delicato eventuali residui e lo
sporco dal prodotto e far asciugare prima
dell'uso

* Ispezione visiva. Riparare o sostituire le parti
danneggiate o usurate

* Controllare che non ci siano segnali di parti
usurate in tutti i raccordi e le fibbie

* Controllare che tutte le ruote si muovano
liberamente e che tutti i dispositivi di
bloccaggio e freno delle ruote possano essere
facilmente attivati

e Assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio
siano a posto e montati correttamente

¢ Fare riferimento a tutte le indicazioni di "max”
prima di qualsiasi regolazione

Mensile

e Tutti i dadi e bulloni di questo prodotto devono
essere controllati e serrati per evitare danni
inutili

Annuale

* Controllare il telaio per crepe o segni di parti
logorate ed effettuare manutenzione annuale.
Non utilizzare mai un prodotto scadente o

La manutenzione di un dispositivo medico & completa responsabilita del proprietario del dispositivo. La
mancata manutenzione del dispositivo in conformita con le istruzioni puo invalidare la garanzia del dispositivo.
Inoltre, la non corretta manutenzione del dispositivo pud compromettere la salute o la sicurezza degli utenti

Disinfezione

Il prodotto puod essere disinfettato con una soluzione
di alcol isopropilico al 70%. Si consiglia di rimuovere
i residui di sporcizia dal prodotto con un panno
inumidito con acqua calda e un detersivo/sapone
delicato privo di cloro e lasciar asciugare prima della
disinfezione.

Lavaggio a macchina

Questo prodotto pud essere lavato per 10 minuti a
60 °, con un detergente delicato o un disinfettante
senza cloro, in una macchina progettata per il
lavaggio dei dispositivi medici. Si prega di lasciare
asciugare il prodotto prima di riutilizzarlo.

Questo prodotto pud essere lavato per 3 minuti a
85 °, con un detergente delicato o un disinfettante
senza cloro, in una macchina progettata per il
lavaggio dei dispositivi medici. Si prega di lasciare
asciugare il prodotto prima di riutilizzarlo.

Prima del lavaggio

Rimuovere i seguenti elementi e pulirli
separatamente: Imbottitura & Accessori

Intervalli di manutenzione

Il prodotto deve essere ispezionato in modo
dettagliato ogni 12 mesi (ogni 6 mesi per gli utenti
di peso elevato) e ogni volta che il prodotto viene
regolato nuovamente per I'uso. Il controllo deve
essere effettuato da un tecnico competente con
formazione specifica per I'utilizzo del prodotto.
Contattare il proprio rivenditore locale per le
istruzioni di riparazione, come per esempio
sistemare una foratura dei pneumatici.

La durata di questo prodotto con utilizzo normale &
di 5 anni, se tutta la manutenzione e gli interventi
vengono effettuati secondo le istruzioni del
produttore e testimoniate da documentazione.

Lista di controllo di assistenza:

difettoso Controllare e regolare le funzioni seguenti, in
base all'uso previsto. Riparare o sostituire le parti
danneggiate o usurate. Controllare:

« E possibile inserire gli accessori e bloccarli
nella parte superiore dello schienale, mediante
le manopole e le maniglie montate nei
montaggi.

*  Opzioni di regolazione per il poggiapiedi, &
possibile bloccare I'angolo e fissare i tubi
telescopici in posizione

* Escludere i segni di usura dalle parti dei
montaggi e delle boccole

e Escludere lesioni sul prodotto e segni di usura
sulle parti

* Tutte le etichette del prodotto sono intatte

RBE“O support.R82.org
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PORTUGUES

Parabéns por adquirir o seu novo produto R82 - um fornecedor internacional de instrumentos e aparelhos
técnicos auxiliares para criangas e jovens com necessidades especiais. Para beneficiar por completo das
opgoes oferecidas por este produto, & impreterivel ler o presente User Guide antes de utilizar o produto e

conserva-lo para futura consulta.

Finalidade

A Swan é uma cadeira sanitaria e de banhos. O
utilizador é guiado para a cadeira. Serdo quase
sempre aplicados um apoio para os pés, uma cinta
para as ancas e um colete, podendo a pessoa ser
suportada por apoios laterais e um apoio para a
cabeca. O produto destina-se exclusivamente a uma
utilizacao interior.

O grupo alvo para este dispositivo sao as criancas
portadoras de deficiéncia com paralisia cerebral
(PC). As criangas com distrofia muscular, espinha
bifida, lesbes da medula espinal e problemas
neurolégicos também podem utilizar o dispositivo.
O produto é adequado para criangas com GMFCS
(Sistema de Classificacao da Fungao Motora Grossa)
de nivel 3-5.

Ferramentas incluidas;
¢ Chave Allen 6 mm

c € Declaracéao de conformidade

Este produto estd em conformidade com os
requisitos do regulamento relativo aos dispositivos
médicos (2017/745). A marca CE tem de ser
retirada quando o produto for reconstruido, quando
for utilizado em combinagdo com um produto
de outro fabricante ou quando forem utilizados
acessorios e pecas sobresselentes que ndo sejam
os originais R82. Além disso, este produto esta em
conformidade com os requisitos de acordo com:

¢ EN12182

e IS0 17966

X,

%(9 Eliminacao

Quando um produto atinge o fim do seu tempo
de vida util, este deve ser separado por tipo de
materiais para que as pecas possam ser recicladas
ou eliminadas corretamente. Se necessario, queira
contactar o seu revendedor local para obter a
descricao exata de cada material. Queira contactar
as suas autoridades locais para se informar das
opgoes disponiveis para reciclagem de forma a ser
um procedimento ecolégico.

Acessorios e pecas sobresselentes

Os produtos R82 podem ser fornecidos com
uma variedade de acessoérios que satisfazem as
necessidades do utilizador individualmente. As
pecas sobresselentes podem ser obtidas mediante
pedido. Queira encontrar acessorios especificos
na nossa pagina da internet ou contacte o seu
revendedor local para mais informacoes.

Garantia R82

R82 oferece 2 anos de garantia relativa a defeitos
de fabrico e nos materiais e 5 anos de garantia
relativa a rotura da estrutura em metal causada
por defeitos nas soldas. A garantia sera afetada
de forma adversa se o cliente ndo cumprir a
sua responsabilidade de reparar e/ou realizar a
manutencao diaria de acordo com as orientacoes
e os intervalos determinados pelo fornecedor e/
ou dispostos no User Guide. Queira visitar a pagina
da R82 na internet e proceder aos respetivos
downloads para obter mais informacoes.

A garantia apenas € valida no pais onde o produto
foi adquirido e se o produto puder ser identificado
pelo seu nimero de série. A garantia nao cobre
danos acidentais, incluindo danos provocados por
utilizacdes indevidas ou por atos de negligéncia.
A garantia ndo é extensivel a consumiveis, por
exemplo, pneus ou artigos estofados, que estao
sujeitos ao desgaste normal através do seu uso e
que precisam de ser periodicamente substituidos.
A garantia é nula e fica sem efeito se forem
utilizados outros acessorios/pecas que nao sejam
originarios da R82, ou se o produto nao tiver sido
conservado, reparado ou modificado de acordo com
as indicacoes e os intervalos determinados pelo
fornecedor e/ou dispostos no User Guide (guia do
utilizador). A R82 reserva-se o direito de inspecionar
o produto reclamado e a documentacao relevante
antes de aceitar a reivindicacao de garantia, e de
decidir se deve substituir ou reparar o produto com
defeito. E responsabilidade do cliente devolver o
produto reivindicado sob garantia no endereco onde
o adquiriu.

Informacao pré-venda
e Support.r82.org

support.R82.org
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Seguranca

instrucoes.

reencaminharéa as informacoes ao fabricante.

Prestador de cuidados

¢ Leiatodas as instrucdes e User Guide
atentamente antes de utilizar o produto e
conserve-as para futura consulta. A utilizacao
incorreta deste produto pode provocar
ferimentos graves ao utilizador

« Utilize sempre as técnicas de elevacao corretas
e os aparelhos auxiliares para este efeito

¢ Este produto contém pequenas pecas que
podem apresentar risco de asfixia se forem
retiradas do seu respetivo local

* Nunca deixe o utilizador desacompanhado
com este produto. Assegure a permanente
supervisao por um adulto

« Eimpreterivel realizar os trabalhos de
reparacao/substituicdo com base na utilizacao
de novas pecas sobresselentes e ferragens
originarias da R82 e de acordo com as
orientacoes e os intervalos de manutencao
determinados pelo fornecedor

¢ Setem dudvidas relativas a seguranca em
continuar a utilizar o seu produto R82 ou
se alguma das pecas falhar, pare de utilizar
este produto imediatamente e contacte o seu
revendedor local o mais rapidamente possivel

Ambiente

¢ Observe a temperatura da superficie do
produto antes de colocar um utilizador no
seu interior. Esta observac¢ao aplica-se aos
utilizadores com pele sem sensibilidade, uma
vez que nao conseguem sentir o calor. Se a
temperatura de superficie for superior a 41 °C,
permita que o produto arrefeca antes de utilizar

* No propésito de conforto e seguranca, devera
verificar sempre a temperatura da dgua antes
do banho da crianca

Os sinais, os simbolos e as instrucdes existentes neste produto ndo podem ser cobertos ou removidos e tém de
permanecer bem legiveis ao longo de todo o tempo de vida Gtil do produto. Substitua ou repare imediatamente
os sinais, os simbolos e as instrugdes ilegiveis ou danificados. Contacte o seu revendedor local para obter

No caso de ocorréncia de um evento adverso em relagado ao dispositivo, os incidentes devem ser comunicados
ao seu revendedor local e a autoridade nacional competente em tempo oportuno. O revendedor local

Produto

Realize todos os ajustes em termos de posi¢ao
no produto e nos acessorios e assegure-se

de que todos os puxadores, parafusos e
fivelas estao bem apertados antes de utilizar.
Mantenha todos os instrumentos fora do
alcance das criancas

Certifique-se de que € mantida a estabilidade
do produto antes de acomodar o utilizador no
mesmo

RrR8=2<
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Informacoes do servico

Primeiro dia

¢ Leia as User Guide atentamente antes de
utilizar o produto e guarde-as em local seguro
para futura consulta

Antes de cada utilizacao

* Desinfete o produto. Consulte a seccao sobre
desinfecao neste Manual do utilizador para
obter mais informagoes

Ap6s cada utilizacao
¢ Limpe o produto com um pano seco

Diariamente

¢ Limpe qualquer residuo e sujidade do produto
com um pano humedecido com &dgua quente e
detergente suave e seque-o antes de utiliza-lo

¢ Inspecao visual. Repare ou substitua quaisquer
pecas danificadas ou gastas

« Verifique em todas as ferragens e fivelas se ha
pecas com sinais de desgaste

* Verifique se todos os rodizios se movem sem
problemas e se todos os travoes/bloqueios de
rodas podem ser facilmente ativados

* Certifique-se de que todos os fechos estao no
sitio e corretamente engatados

* Esteja ciente de quaisquer marcas indicadoras
de “max.” antes de ajustar

Mensalmente

* Todas as porcas e parafusos deste produto
devem ser verificadas e apertadas para evitar
problemas desnecessarios

Anualmente

¢ Inspecione o quadro quanto a existéncia de
fissuras ou pecas com sinais de desgaste e
proceda a sua manutenc¢ao anual. Nunca utilize
um produto que aparentemente ndo cumpra as
normas ou esteja deficiente

A manutencao de um dispositivo médico é da total responsabilidade do proprietario desse dispositivo. A ndo
realizacao da manutencao de um dispositivo de acordo com as instrucdes pode invalidar a garantia sobre o
dispositivo. Além disso, se nao realizar a manutenc¢do de um dispositivo, podera comprometer a condicao
clinica ou a seguranca dos utilizadores e/ou seus prestadores de cuidados.

Desinfecao

O produto pode ser desinfetado com uma solucao
IPA desinfetante a 70%. Recomendamos que limpe
quaisquer residuos e sujidade do produto utilizando
um pano embebido em agua quente e com um
detergente/sabao suave, sem cloro, e seque antes
de desinfetar.

Lavagem na maquina de lavar roupa

Este produto pode ser lavado por 10 minutos a 60°,
utilizando um detergente neutro e desinfetante
sem cloro, numa lavagem de méaquina unicamente
destinada a estes dispositivos médicos. Por favor
deixe o produto secar antes de utilizar.

Este produto pode ser lavado por 3 minutos a 85°,
utilizando um detergente neutro e desinfetante
sem cloro, numa lavagem de méaquina unicamente
destinada a estes dispositivos médicos. Por favor
deixe o produto secar antes de utilizar.

Antes de lavar

Retire os seguintes componentes e limpe-os em
separado: Acolchoamento & Acessorios

Intervalos de manutencao

Deve ser realizada uma inspecao detalhada do
produto de 12 em 12 meses (e de 6 em 6 meses
para utilizadores pesados) e sempre que o produto
for relangado para utilizacdo. A inspecao deve ser
realizada por um profissional técnico competente
que tenha realizado formacao na utilizacdo deste
produto. Contacte o seu representante local para
instrucoes ou reparacoes.

O tempo de vida Gtil deste produto € normalmente
de 5 anos se for bem conservado e se se realizar a
manutengao necesséria de acordo com as instrugoes
do fabricante e com registo documentado.

Lista de verificacao do servico:

Verifique e ajuste as seguintes funcoes de acordo

com a sua utilizacao prevista. Repare ou substitua

quaisquer pecas danificadas ou gastas. Verifique:

¢ Os acessorios podem ser inseridos e
bloqueados nos encaixes na parte superior
das costas, utilizando o botao e os punhos nos
encaixes.

¢ 0 assento atras € ajustavel e pode ser
bloqueado no lugar

¢ Se os encaixes e fivelas mostram sinais de
desgaste

* Se o produto mostra fendas ou sinais de
desgaste

* Se todas as etiquetas no produto estao intactas

support.R82.org
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PORTUGUES DO BRASIL

Parabéns por comprar o nosso novo produto da R82, um fornecedor mundial de assisténcias técnicas e
aparelhos para criangas e adolescentes com necessidades especiais. Para obter os beneficios completos das
opgoes oferecidas por este produto, vocé deve ler este User Guide antes de usé-lo, guardando-o para consultas

futuras.

Uso pretendido

0 Swan é um sanitario e uma cadeira de banho. O
usuario € guiado para o assento. Um suporte para
pés, um cinto de quadril e um colete serdo quase
sempre usados, e a pessoa pode ser apoiada por
suportes laterais e por um suporte de cabeca. O
produto deve ser usado apenas em areas internas.

O grupo alvo para este dispositivo é de criancas
incapacitadas por paralisia cerebral (CP). Além
disso, criancas com distrofia muscular, espinha
bifida, lesbes da medula espinhal e deficiéncias
neurolégicas podem ser sujeitadas ao dispositivo. O
produto é adequado para criancas com GMFCS de
niveis 3-5.

Ferramentas Incluso:
¢ Chave Allende 6 m

C € Declaracao de conformidade

Este produto estd em conformidade com os
requisitos da Regulamentacdo de Dispositivos
Médicos (2017/745). A marca CE deve ser removida
quando o produto for reconstruido, quando for
utilizado em conjunto com um produto de outro
fabricante ou quando forem utilizadas pecas de
reposicao e conexdes R82 que nao sejam originais.
Além disso, este produto esta em conformidade com
0s requisitos relacionados a:

¢ EN 12182

* IS0 17966

YN,
%8 Descarte

Quando um produto atinge o fim de sua vida Util, ele
deve ser separado de acordo com o tipo de material,
para que suas pecas possam ser recicladas ou
descartadas corretamente. Se necessario, contate
0 seu revendedor local para obter uma descricao
precisa de cada material. Contate as autoridades de
sua regido para informar-se das opg¢des disponiveis
de reciclagem ecoldgica.

Acessorios e pecas de reposicao

Os produtos da R82 podem ser fornecidos com uma
gama de acessorios que atendem as necessidades
do usuario individual. As pecas de reposi¢ao podem
ser encomendadas sob solicitacdao. Encontre os
acessoérios especificos em nosso site ou contate seu
revendedor local para maiores informacoes.

Garantia da R82

A R82 oferece uma garantia de dois anos contra
defeitos de fabricacdo e materiais e uma garantia
de cinco anos contra rupturas da estrutura de
metal causadas por defeitos em suas soldas. A
garantia pode ser afetada negativamente se a
responsabilidade do cliente pelo conserto e/ou
manutencao diaria nao for praticada de acordo com
as instrugoes e intervalos descritos pelo fornecedor
e/ou conforme descrito no User Guide. Para maiores
informacgoes, consultamos a pagina inicial da R82,
na aba download.

A garantia somente podera ser mantida se o
produto R82 estiver sendo utilizado no mesmo pais
onde foi adquirido e se puder ser identificado pelo
seu nlimero de série. A garantia ndo cobre danos
acidentais, incluindo aqueles causados por uso
incorreto ou descuido. A garantia nao se estende a
itens consumiveis, tais como pneus ou estofamento,
que estao sujeitos a desgaste normal e precisam de
substituicao perioddica.

A garantia sera anulada caso outras pecas/
acessorios que nao sejam os originais sejam
usados, ou caso o produto nao tenha sido
mantido, consertado ou alterado de acordo com as
orientacoes e intervalos prescritos pelo fornecedor
e/ou dispostos no Guia do Usuéario (User Guide). A
R82 reserva-se o direito de inspecionar o produto
sob reclamacao e a documentacao relevante antes
de concordar com o pedido de garantia, além de
decidir se substituird ou consertara o produto
defeituoso. O consumidor é responsavel por retornar
o item sob reclamacgao que encontra-se na garantia
para o endereco de compra.

Informagoes pré-vendas
* Support.r82.org

RrR8=2<
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Seguranca
Os sinais, simbolos e instrugdes colocados neste produto nunca devem ser cobertos ou removidos, devendo
estar presentes e claramente legiveis durante toda a sua vida Gtil. Substitua ou conserte imediatamente sinais,
simbolos e instrugdes ilegiveis ou danificados. Entre em contato com o seu revendedor local para maiores
instrucoes.
Caso ocorra um evento adverso relacionado ao dispositivo, os incidentes devem ser comunicados ao seu
revendedor local e a autoridade nacional competente em tempo héabil. O revendedor local encaminhara as
informacdes ao fabricante.

Prestador de cuidados

Leia todas as instrucdes cuidadosamente antes
de utilizar o produto e guarde-as para futura
referéncia. O uso incorreto deste produto pode
causar sérios acidentes ao usuario

Utilize sempre as técnicas e auxilios de
elevacao corretos para tal fim

Este produto contém pecas pequenas, que
podem apresentar risco de asfixia se forem
removidas de seu local original

Nunca deixe o usuario sem supervisdo com
este produto. Certifique-se de que ha a
supervisao permanente de um adulto
Consertos/substituicoes somente devem ser
feitos utilizando-se pecas e acessorios novos
e originais da R82 e executados de acordo
com as instrucoes e intervalos de manutencao
sugeridos pelo fornecedor

Se houver quaisquer ddvidas quanto ao uso
continuado de seu produto R82 ou se qualquer
uma das pecas falhar, pare imediatamente de
utilizar o produto e contate o seu revendedor
local assim que possivel

Ambiente

Verifique a temperatura da superficie do
produto antes de deixar o usuario entrar. Isso
vale especialmente para usuarios com falta
de sensibilidade cutanea, o que pode afetar
sua percepcao de calor. Caso a temperatura
da superficie esteja acima de 41° C, espere o
produto esfriar um pouco antes de usa-lo.
Para seguranca e conforto do usuério, sempre
verifique a temperatura da agua antes de
iniciar o banho

Produto

Realize todos os ajustes de posicao no produto
e acessorios e certifique-se de que todos os
botoes, parafusos e fivelas estao firmemente
presos antes de sua utilizacdo. Mantenha
todas as ferramentas longe do alcance de
criancas

Certifique-se de manter a estabilidade do
produto antes de colocar o usuario no mesmo

support.R82.org
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Informacoes de servicos

usuarios e/ou de seus cuidadores.

Primeiro dia

¢ Leia o User Guide cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o em local seguro para
consultas futuras

Antes de iniciar o uso

* Desinfete o produto; por favor, consulte o
capitulo sobre desinfeccdo deste Manual do
Usuario para mais informacoes.

Apés cada uso

¢ Limpe o produto seco

Diariamente

¢ Remova qualquer residuo ou sujeira do
produto utilizando um pano com &gua morna e
detergente neutro, secando-o antes de usar

* Inspecdo visual. Conserte ou substitua
quaisquer pecas danificadas ou desgastadas

* Verifique todos os acessorios e fivelas quanto a
sinais de desgaste

* Verifique se todas as roldanas movem-se
livremente e se todas as travas/freios das
rodas sao facilmente ativados

* Certifique-se de que todas as presilhas estao
presentes e ajustadas corretamente

* Esteja alerta de quaisquer indicacoes de marca
maxima antes de fazer ajustes

Mensalmente
* Todas as porcas e parafusos neste produto

devem ser verificados e apertados para evitar
quedas desnecessarias

Anualmente

* Inspecione a estrutura quanto a rachaduras
ou sinais de pecas desgastadas e realize a
manutencao anual. Nunca utilize um produto
que pareca estar abaixo do padréo ou

A responsabilidade pela manutencdo de um equipamento médico é totalmente de seu proprietario. A ndo-
manuten¢do de um equipamento de acordo com suas instrugdes pode invalidar a garantia do mesmo. Além
disso, a ndo-manutencdo de um equipamento pode comprometer a condicdo clinica ou a seguranca dos

Desinfeccao

O produto pode ser desinfetado com uma solucao
de desinfetante IPA a 70%. E recomendavel limpar
qualquer residuo e sujeira do produto com um
pano umedecido com agua quente e detergente/
sabao neutro e sem cloro e deixar secar antes da
desinfecgao.

Maquina de lavar

Este produto pode ser lavado por 10 minutos em
60°, utilizando detergente ou desinfetante sem
cloro, em maquinas projetadas para equipamentos
médicos. O produto deve estar seco antes de ser
utilizado novamente.

Este produto pode ser lavado por 3 minutos em 85°,
utilizando detergente ou desinfetante sem cloro, em
maquinas projetadas para equipamentos médicos.
O produto deve estar seco antes de ser utilizado
novamente.

Antes de lavar

Remova os itens a seguir e limpe-os
separadamente: Acolchoamento & Acessorios

Intervalo de manutencao

Uma inspecao detalhada do produto deve ser feita
a cada 12 meses (ou a cada 6 meses, no caso de
usuarios pesados) e toda vez que o produto for
novamente liberado para uso. A inspecao deve ser
feita por uma pessoa tecnicamente competente,
que recebeu treinamento sobre o uso do produto.
Entre em contato com seu distribuidor local para
instrucoes sobre reparos.

Em condi¢bes normais de uso, a vida Util deste
produto é de 5 anos, caso a manutencgao e reparo
sejam feitos de acordo com as instrucoes do
fabricante e estejam comprovadamente registrados.

Lista de verificacao de servigo:

defeituoso Verifique e ajuste as funcoes a seguir, de acordo com

seu uso pretendido. Repare ou substitua quasquer

pecas gastas ou danificadas. Verifique:

¢ Que os acessorios possam ser inseridos e
travados nas conexoes na parte superior do
encosto, utilizando-se o puxador e as alavancas
montadas nas conexoes.

¢ 0 encosto do assento € ajustavel e pode ser
travado na posicao

¢ Os sinais de desgaste nas pecas das conexdes
e nas fivelas

¢ Se ha fissuras ou sinais de pecas gastas no
produto

¢ Se todos os rétulos do produto estdo intactos

RBE“O support.R82.org
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POCCUA

MosapaBasiem Bac ¢ npuobpeTteHrem Baliero HOBOro M3peans oT R82 — KomnaHWu, NOCTaBASOWENH NO BCEMY MUPY
TEXHUYECKUE I'IpMCnOCOﬁI\eHVIﬂ " yCTpOljiCTBa ANA AeTeﬁ 1 MOAPOCTKOB CO CI'IeLqu)M‘-IeCKVIMVI I'IOTpeﬁHOCTﬂMVI. Y1o6bl B
NOAHOI Mepe BOCNOAb30BaTLCS NPEeUMyLLECTBAMU AQHHOTO USAEAUS, EPEA €0 UCTIOAb30BaHUEM HEOOXOANMO NpoUnUTaTL
AGHHOE PYKOBOACTBO W COXPaHWUTb €0 AAS MOAYYEHHS CrIPaBOYHOM MHGOPMaLWMK B ByayLLEM.

I'IpeAHasuaquMe

Swan — 370 KPeCAO AAS TyaAeTa U BaHHbI. YTo6bl cecTb B
KPECAO, NOAb30BaTeND TPeByeTCs MOCTOPOHHSS MOMOLLb.
I‘Ipammqecm Bcerpa HeOﬁXOAVIMO MCNOAb30BaTb
MOAHOXKY, 6eApeHHbIl:1 PEMEHDb N XUAET.

LleneBoi rpynnov AAS A@QHHOMO YCTPOWCTBA SIBAAIOTCA
AETU-MHBaAMABI C LepebpanbHbiM  napaauuom  (ALT).
Takxe yCTPOICTBO MOFYT UCMOAL30BaTb AETH C MbILLEYHOM
AVCTPOGUEN, HesapalleHeM  AyXeK  MO3BOHKOB,
NOBPEXAEHUAMU CNUHHOTO MO3ra U HEBPOAOTUYECKUMHU
HapyweHnamMmu. M3Ae/\me NOAXOAUT  AAA AeTelji co
CTeneHblo HapyLeHuin 3-5 no cucteme Kaaccudukaumm
obLueit moTtopuku (GMFCS).

UHCTpyMEHTbI
. I'IpW\araeMble WHCTPYMEHTbI: 6 MM LI.IeCTMrpaHHbIﬁ
KAKOY

c € Aeknapauus cooTBeTCTBUA

910 M3pAeAre CooTBETCTBYeT TpeboBaHWsM PernameHTta
06 ycTpoicTBax MEAMLMHCKOTO HadHauyeHus (2017/745).
Mpu nepeobopyAOBaHUM U3AEAWS, UCMIOAL3OBAHUN €T0 B
COYETaHUU C U3AEAMEM APYrOro WMBrOTOBMTEAR WAM MpU
MCMOABb30BaHUM 3anacHbIX YacTeln U NPUHAANEXHOCTEN,
OTAWUHBIX OT OPUrMHAAbHBIX AeTanelt R82, MapkupoBka
3Hakom CE ponxHa ObiTb ypaneHa. Kpome Toro, 3to
U3AEA1E COOTBETCTBYET CAEAYIOLLMM TpeBOBaHUAM:

e EN12182

e IS0 17966

B,
%8 Ytuamsauus

Mo  AOCTUXEHMM  A@HHBIM  U3AEAMEM  OKOHYAHWS
cpoka CAyx6bl ero HeobxoarMoO pa3obpaTb Ha AeTaan
B 3aBMCMMOCTM OT Marepuana, M3 KOTOPOro OHM
U3roTOBAEHbI, AAA  TOrO, y106bI BMNOCAEACTBUU  3TU
A€TaAM MOXHO ObIA0 nepepabotatb WAW MPaBUALHO
yTMAM3MpoBaTb.  EcAM HeobxoaMoO,  noxaayicra,
obpaTnTech K AWAEPY B Baluem pervoHe AAs MOAyYeHus
TOYHOrO OMWcaHUA Bcex MatepuanoB. [loxanyiicTa,
obpaTntecb B PErvoHanbHble OpraHbl BAAcCTM, 4TOObI
y3Hatb 00 akonoruuecku 6esonacHbix — criocobax
NOBTOPHOW NepepaboTki MaTepranos.

AKCeCCyapr U 3an4yactu

M3penus  komnaHuu  R82  MOryT nOCTaBASTbCSl  C
pasAMuUHBIMKM  akceccyapamu, — COOTBETCTBYHOLLMMM
OMPEeAEAEHHbIM  HyXAaM  MOAb3oBatened.  3akas
3anyactei MOXeT OCyLLECTBAATLCA MO 3anpocy. Haiaute
crneuManbHble akceccyapbl Ha Halewm Beb-caiite
CBSXWTECH C AMAEPOM B BalleM pernoHe AAA MOAyYeHUs
AOTMOAHUTEABHON UHGOPMALIH.

lFapaHTua R82

R82 npeanaraeT  2-AeTHIOO  rapaHTUio,  Kotopas
pacnpocTpaHsetca  Ha  AedeKTbl M3roTOBAEHUSA
M MaTepuanoB, W 5-AeTHIOO rapaHTWio, Kotopas
pacnpocTpaHsercs Ha cAyqan NoBpPEXAEHHA
METaAMYECKOM pambl BCAEACTBUE AEPEKTOB CBapKW. B
cAyyae HeCOBAAEHMsI MoKynateneMm ero 06s3aTenbcTs
no O06CAYXMBaHWUIO W/WAU  €XEAHEBHOMY yXOAy B
COOTBETCTBUM C WHCTPYKUMAMU 14 WHTEpBaAaMu,
MPEAYCMOTPEHHBIMW MOCTaBLUMKOM W/WAK yKa3aHHbIMM
B A@HHOM PYKOBOACTBE, rapaHTis OyaeT OTMeHeHa.
DA MOAYYEHUSt  AOMOAHUTEABHOWM  MHGOPMALMKU  CM.
rAaBHylO CTpaHuuy Beb-caita komnaHuu R82, paspen
“MaTeleal\bl AN CKaYuBaHUA».

fapaHTUs AENCTBUTEAbHA TOABKO B TOW CTpaHe, rAe
nspenve 6bIn0 anoGpeTeHo, n €eCcAM BO3MOXHa
MAEHTUOUKALMA W3AEAUA MO €ro CEepPUNHOMY HOMEpY.
fapaHTs He  pacnpoCTpPaHAeTcs Ha  CAyyailHble
NOBPEXAEHUS, B TOM YMCAE MOBPEXAEHWUS BCAEACTBUE
HEeHapAneXallero  UAuM HEGpB)KHOI'O UCMOAb30BaHUA.
lapaHTs He  pacnpocTpaHseTCsi Ha  PacXOAHble
Matepuanbl (Hanpumep, WUHbI U 0OUBKY), TOABEPXKEHHbIE
€CTEeCTBEHHOMY W3HOCY U Tpebytolune NepuoAMYECKOn
3aMeHbl.

FapaHTUs aHHYAUPYETCS U CTAHOBUTCS HEAEUCTBUTEABHOM
BCAyYae, ECAV He UCTIOAb3YOTCA OPUrMHAAbHbIE 3anyacTi/
akceccyapbl, AV €CAV A@HHOE U3AeAre 06CAyXMBaeTCs,
PEMOHTUPYETCA UAKU MOAMq)VILLVIpyeTCﬂ He B COOTBETCTBUU
C npepnucaHnaMU W UHTEpBaramMu, YCTaHOBAEHHbIMU
NocTaBLUMKOM W/WAM  ykasaHHbiMM B User Guide.
YCT@HOBAEHHbIMU  MOCTABLUMKOM  WU/WAK  YKa3aHHbIMM
B WHCTPYKUMSX MO WCMOAb30BaHWIO. Komnanus R82
coxpaHseT 3a coboi npaBO OCMOTpa M3AEAUs, Mo
KOTOPOMY MpeAbsiBAsieTc TpeboBaHWe 06 MCMOAHEHWM
rapaHtiu, 1 COOTBeTCTByPOU_LelZ AOKyMEHTauUuu, npexae
YeM COrAacUTbCsi €  OBOCHOBAHHOCTBIO — MPeTEH3MI
no rapaHTMu U NPUHATb PeLleHne O HeOoBXOAMMOCTH
3aMeHbl UAU PEMOHTa AEPEKTHOTO U3AeAUs. Mokynatenb
0653aH BEPHYTb U3AEAWE, MO KOTOPOMY NPEAbSBASETCS
TpeboBaHMe 006 WCMOAHEHWM TrapaHTUK, MO aApecy
MOKYMNMKU AQHHOTO U3AEAUA. rapaHTMH npeAocTaBAAETCA
KomnaHueinr R82 AWM, BMOCAEACTBUM, KOMMAHWen-
AVAEPOM, pacnpoCTpaHAtoLLEN NPOAYKLMIO R82.

MpeanpoaaxHaa UHGopmauua
e Support.r82.org

support.R82.org
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BbesonacHocTb

3HakW, YCAOBHble 0003HAYEHUS WM WHCTPYKLMM, PasMELLEHHble Ha AGHHOM W3AEAWUM, HU B KOEM CAyYae HeAb3s
3aKpbIBaTb WAM YAGAATb — OHU AOAXHbBI OCTBaThCA Ha M3AEAMM B YMTAEMOM BMAE Ha MPOTSXEHUM BCErO CpoKa ero
CAYX6bl. HeaameAAUTeAbHO 3aMEHUTE UAW BOCCTAHOBUTE 3HAKM, YCAOBHbIE 0B03HAUEHNS U UHCTPYKLIMK, KOTOpble BblAn
NOBPEXAEHbI UAU CTAAW HeUUTaeMbIMU. AAS MOAYUYEHUS| MHCTPYKLMIA 0BpaTUTECh K AUAEpY B Baluem pervoxe.

B cayyae HebAaronpuaTHOro cobbiTs, CBA3AHHOIO C UCMOAb30BaHUEM 3TOr0 YCTPOMCTBA, HEOOXOANMMO CBOEBPEMEHHO
CBA3aTbCA CO CBOUM PErMOHaAbHbIM AMAEPOM U COOTBETCTBYHOLLMM KOMMNETEHTHbIM FOCYAaPCTBEHHbLIM OpPraHoM, 4106l
COOéLLLMTb 0 AQHHOM UHUUAEHTE. PervoHanbHbI AVAEP NepepacT aTy VIHd)OpMaLlMPO NPOU3BOAUTEAID.

Avuo, OCYLLEeCTBAAOLLEE YXOA 3a UHBaAaAMAOM Uspenne

. Mepea ucnoAb3oBaHWEM AGHHOTO U3AEAUSA ° BbInoAHWTE BCE NO3ULMOHHBIE PETYAUPOBKU Ha
BHUMATEAbHO NPOYUTAITE BCE UHCTPYKLMK U U3AEANKN U aKceccyapax, a Takxke YAOCTOBepbTeCh
COXpaHUTE NX AAA UCMOAB30BAHUA B 6yAyIJ.LeM. B TOM, 4YTO BCE PYUKWU, BUHTbI U MPAXKMU HAAEXKHO
HeﬂpaBVIl\bHOe UCNOAB30OBaHWE AGHHOTO 3aKperAeHbl nepea UCNOAb30OBaHUEM AQHHOIO
U3AEAUA MOXET CTaTb I'Ipl/IHMHOl:i NOAyYE€HUA ero U3pAEeAUA. XpaHMTe BCE€ MHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNMHOM
NOAb30BaTEAEM CEPbE3HbIX TPABM AN AeTer mecTe

e /\Af 3TOV LeAU CAEAYET BCErAa UCMOAb30BaTh *  YbeauTeCh B YCTOWUMBOCTU AGHHOTO U3AEAUS,
HapneXallue METoAbl NOAbEMa U COOTBETCTBYHOLLME npexae Yem pa3mecTuTb B HEM NOAb30BaTENS.

BCMOMOraTeAbHble NPUCNocobAeHHs

e 370 U3AEAME COAEPXKHMT MEAKUE AETAAU, KOTOPbIE
NPEACTaBASIHOT OMAaCHOCTb YAYLLEHUS, €CAV He
3aKpenAeHbl Ha MecTe.

*  HwKkoraa He oCTaBAsiliTe NMOAB30BATENS! B AQHHOM
uspeAnn 6es npucmorpa. Heobxoarmo obecneunts
NocTosiHHOE HabAOAEHUE CO CTOPOHbI B3POCAOTO

e PeMOHT/3aMeHa KOMMNOHEHTOB HEOOXOANMO
OCYLUECTBASITb TOABKO C UCMIOAb30BAHUEM HOBbIX
OPUrMHAAbHbIX 3anyactei 1 NPUCNOCobAEHHH
npousBoacTBa R82, a Takxe B COOTBETCTBUN C
NPEANUCaHUAMU U UHTEPBAaAAMM OBCAYXMBaHNS,
YCTaHOBAEHHbBIMU MOCTaBLLMKOM

e Ecauy Bac BO3HWKAM Kakie-AMBO COMHEHUS
OTHOCMTEABHO BO3MOXHOCTH MPOAOAKEHUS
6€e30MacHOro NCNoAb30BaHUs Baluero usaeamns
or R82, nan B cAyuae noTeHUManbHOTO OTKasa
KaKnx-AM6O ero KOMMNOHEHTOB, HE3aMEAAUTEABHO
NPUOCTAHOBUTE UCMOAB30BAHUE AGHHOTO USAEAUS U
Kak MOXHO CKopee CBSXMTECh C AMAEPOM B Batuem
pervoxe

Okpyxatowias cpepa

¢ allepea pa3melleHnem NoAb30BaTeAR B U3AEAUN
nposepbTe TEMnepaTypy NOBEPXHOCTU UBAAMA.
3710 0CO6EHHO BaXHO AAA MOAb30BATEAEN C
HEUYBCTBUTEABHON KOXEN, NOCKOAbKY OHW HE MOryT
UyBCTBOBATb Xap. ECA1 Temnepatypa noBepxXHOCTH
npesblwaeT 41 °C, paiTe U3AEAUIO OCTbITb NEpPeA
UCMOAb30BaHUEM.

¢ [lpexae yem nomecTutb pebeHka B BaHHy, BCeraa
npoBepsiiiTe Temnepatypy BOAbI

RBE“Q support.R82.org
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UHpopmauma 06 o6cAyxMBaHUU

TexHuueckoe 06CAYXMBaHWE AGHHOTO MEAULIMHCKOTO YCTPOMCTBA NMOAHOCTBIO ABAAETCS OTBETCTBEHHOCTBIO €10 BAaAEAbLA.
CAeACTBHEM HECOBAIOAEHNS TPEBOBAHMIA B OTHOLLEHWUM TEXHUYECKOTrO 06CAYKMBAHWA AGHHOTO YCTPOICTBA B COOTBETCTBUM
C UHCTPYKUMSIMU MOXET CTaTb aHHYAUPOBAHKE rapaHTK No AAHHOMY yCTpoiicTBy. Boaee Toro, HecobatoaeHWe TpeboBaHui
B OTHOLLEHUM TEXHUYECKOTO 0OCAYXMBAHUS AGHHOTO YCTPOMCTBA MOXET NOCTAaBUTb MOA YrPO3Yy KAMHUYECKOE COCTOSIHUE
1A 6€30MacHOCTb MOAb30BATEAEN U/UAW AULL, OCYLLIECTBASIIOLLIMX YXOA 38 HUMU.

1-1 pAEHb

. I'IepeA NUCMOAb30BaHMEM AGHHOIO U3AEAUS
BHUMATEABHO I'IpO‘-IMTaljiTe WHCTPYKUMU NO ero
MCMOAB30BAHMIO U COXPAHHTE X B HAAEKHOM MecTe
AMSl IOCAEAYIOLLETO MCMOAL30BAHHS

I'IepeA KaXAblM UCMOAb30OBaHUEM

e Ae3uHUUMpYIiTE NPOAYKT. CM. AONOAHUTEABHYHO
MHPOPMALMIO B pa3AeAe, NOCBALLEHHOM
Ae3MH¢eKLLMM, B 3TOM P_\/KOBOACTBe noAb30BaTeAs

Mocne KaXxporo MCNOAb30BaHUA

¢ [lpoTpuTe NMPOAYKT AOCYXa

ExXepAHeBHO

° BbITpMTe BCe 3arpsA3HeHnsa ¢ UBAEeAUs Npu NoMoLLM
TPAMNKKU, CMOYEHHOW B TenAoin BOAE C MATKUM
MOILLUM CPEACTBOM, U BbICyLLUTE U3AEAUE MEPEA
UCMOAb30BaHMEM

e BusyanbHblit ocMOTP. OTPEMOHTUPYITE UAK
3aMeHuTe BCE NOBPEXAEHHbIE AU U3HOLLEHHbIE
AETanun

e [lpoBepbre BCE NPUCNOCOBAEHNUS U MPSXKM Ha
npeAMeT U3HOLLEeHHbIX AeTa/\eﬁ

. MposepbTe, cBOGOAHO AU ABUraOTCS BCE
HanpasAAOLLME POAUKK U AETKO AU aKTUBUPYHOTCA
BCe puKcaTopbl KOAEC/TOPMO3a

. Y66AVITer B TOM, 4TO BCE KPEMNEeXHble AETaAu Ha
MecCTe U NpaBUAbHO YCTAHOBAEHbI

° MSyHMTe BCE OTMETKU MaKCUMaAbHbIX ypOBHeﬁ
nepea BbINOAHEHWUEM PEryAMPOBKU

ExemecsiuHo

¢ Bo u3bexaHue HeHyXHbIX HeucrnpaBHoOCTEN Bce
raiku u 60ATbI Ha AAHHOM U3AEAU HEOBXOAUMO
NpoBEpPATb U 3aTArMBaTb

ExeropHo

*  OCMOTpUTE pamy Ha MPEAMET TPELLMH UAK
NPWU3HAKOB M3HOCA AeTanew U BbINOAHUTE
exeroaHoe o6cAyxuBaHue. Hukoraa He
UCMOAb3YITE U3AEAUE, ECAU OHO KaxeTcs
HekauyeCTBEHHbIM UAW HEUCNPABHbIM

Ae3nHouumnpoBaHue

Uspnenve MOXHO Ae3nHOUUMpoBaTh 70%-m
AE3UHOULMPYIOWMM  PacTBOPOM € M30MPOMUAOBLIM
cnuptoM (IPA). lMepea Ae3nHdekumen pekomeHAyeTcs
cTepeTb C U3AEAUS HaAeT U IPA3b C NOMOLLBIO TKaHH,
CMOYEHHOW B TEMAOW BOAE C MATKUM  MOIOLIMM
CPeACTBOM/MbIAOM 6€3 XA0pa, U BbICYLLUTb €ro.

06paboTka pambl

Pamy MOXHO MbiTb B TeyeHne 10 muHyT npu 60
°,  WCMOAb3ysi MATKOE MOMLLee CPeACTBO  UAU
AesuHbUuMpytoLLee CpeacTBO 6e3 xAopa B MaluuHe,
NpeAHa3HaueHHon AN 006paboTkM  MEAMLIMHCKUX
uspenit. Pama  AonkHa  ObiTb  BbicylleHa nepep
NOCAEAYHOLLMM UCMOAb30BAHWUEM.

Pamy MOXHO MblITb B TeueHne 3 MUHYTNpu 85 °, CnoAb3ya
MArKOe MOMLLEE CPEACTBO UAM  AE3UHOULMPYOLLee
cpeAcTBO 6e3 xAopa B MallWHe, NpeAHasHaYeHHON AAS
06paboTkn MEAULIMHCKUX U3AEAWIA. Pama AOAXHa ObiTb
BbiCyLLEHa NepeA NOCASAYHOLLIMM UCNOAL30BAHUEM.

Mepea ouncTkon
CHUMWTE  HUXEeyKa3aHHble  3NEMEHThI n
OUNCTUTE UX OTAEAbHO. MSTKUE MOAKAAAKM; &
KOMMNAEKTYIOLLME;

UHTepBan ob6cayxuBaHUs

TwaTeAbHbI OCMOTP AQHHOTO U3AEAUA  HEeobXoAMMO
NPOBOAWUTL Kaxable 12 mecsues (kaxable 6 mecAues
AASL TIOAb30BaTEAEl C OGOAbLIMM BECOM) W KaXAbli
pa3 npu MOBTOPHOM BbINYCKE AGHHOTO W3AEAWA AAA
MCMOABb30BaHWA.  OCMOTP  AOAKEH  OCYLLECTBASTHCS
TEXHUYECKMU KBAAMPULMPOBAHHBIM AULOM, 0BAGARIOLLUM
3HAHUAMK B 0BAACTU UCTIOAb30BAHUS AQHHOTO U3AEAUS.
ObpaTtteCb K MeCTHOMY AMAEPY AAS  MOAYYEHUA
WHCTPYKLMI MO PEMOHTY.

Mpu  HOpMaAbHOW  3KCMAyaTauMu W BbINMOAHEHUM
TEXHUYECKOTO 0OCAYXMBAHUA U YXOAa B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKUMAMU NPOU3BOAMUTEAS (MPU YCAOBUM HArAIAHO
3aPUKCUPOBAHHBIX A@HHbIX) CPOK CAYXObl A@HHOIO
M3AEAUSA COCTaBAAET 5 AeT.

KOHTPOAbHLIN  NepeyeHb AN MPOBEAEHUS

06CAYXUBaAHUSA:

npOBepMTb n OTPEryaMpoBatb  yKasaHHble HWXe

¢yHKLlMl4 C y4yeToM npeAnoAaraemMoro npuMeHeHuA.

OTPEMOHTUPOBATb UAW 3aMEHWUTb BCE MNOBPEXAEHHbIE

VAU U3HOLLEHHbIE AETAAU. npOBepMTb:

*  BO3MOXHOCTb YCTAHOBKM U1 GUKCALMK
KOMMOAEKTYHOLLUX B KPEMNAEHUAX B BerHeﬁ
YacTu CNMUHKKN C MOMOLLbIO PYYKU U PYKOATOK,
YCTAaHOBAEHHbIX B KPEMNAEHUAX;

. CnuHka CUAEHbA pPEryAupyeTca U MOXeT 6bITb
3adpuKcrpoBaHa B ONPEAEAEHHOM NOAOXKEHUU

. AETanu erﬂl\eHMﬂ W NPSXXKU Ha HaAnvne
NPU3HaKOB U3HOCa;

. U3AEANE Ha HaAuvue TpelmnH AU Npu3HakoB
U3HOCa;

° LUEAOCTHOCTb BCEX MApPKUPOBOK Ha U3AEANU;

support.R82.org
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POLSKI

ja do pbZniejszego uzycia.

Przewidziane zastosowanie

Swan to krzesto toaletowo-prysznicowe. Uzytkownika
umieszcza sie na siedzisku. W  wiekszosci
przypadkow stosuje sie podnozek, pas stabilizujgcy
ciato i kamizelke; mozna réwniez uzy¢ podporek
bocznych i zagtdwka. Produkt jest przeznaczony
wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

Produkt jest przeznaczony przede wszystkim dla
dzieci niepetnosprawnych, cierpigcych na mézgowe
porazenie dziecigce. Moze on takze by¢ uzywany
przez dzieci z zanikiem miesni, rozszczepem
kregostupa, urazami rdzenia kregowego lub
zaburzeniami neurologicznymi. Produkt nadaje sie
do stosowania przez dzieci na poziomach 3-5 w skali
GMFCS.

Dotgczone narzedzia:
e Klucz imbusowy 6 mm

c € Deklaracja zgodnosci

Produkt jest zgodny z wymaganiami rozporzgdzenia
dotyczacego wyrobéw medycznych (2017/745).
Znak CE musi zosta¢ usuniety w przypadku
przebudowy produktu, uzywania go w potgczeniu z
produktem innego producenta lub uzywania innych
niz oryginalne czesci zamienne oraz wyposazenie
firmy R82. Ponadto, produkt ten spetnia nastepujace

wymagania:
¢ EN12182
e IS0 17966

Yo,
%@ Utylizacja

Gdy produkt osiaga kres swojej zywotnosci, nalezy
go zdemontowaé dzielac na rodzaje materiatéw,
tak aby czeSci mogly zostaé poddane recyklingowi
lub zutylizowane w odpowiedni sposéb. Jesli
wystgpi taka potrzeba, mozna skontaktowac sie
z lokalnym sprzedawca, aby precyzyjnie okreslic
kazdy rodzaj materiatu. Mozna skontaktowac sie
lokalnymi organami administracji, aby uzyskac
informacje dotyczace mozliwosci poddania produktu
recyklingowi w sposéb przyjazny dla Srodowiska.

Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy R82 — Swiatowego dostawcy Srodkéw pomocy technicznej i
urzadzen dla dzieci i mtodziezy ze specjalnymi potrzebami. Aby w petni korzysta¢ z mozliwosci oferowanych
przez ten produkt, nalezy przeczyta¢ te User Guide przed przystapieniem do jego uzytkowania oraz zachowaé

Akcesoria i czesci zapasowe

Produkty firmy R82 moga byé dostarczane z
réznymi akcesoriami odpowiednimi do potrzeb
poszczegblnych uzytkownikow. CzeSci zamienne
moga by¢ dostarczane na zamowienie. Nalezy
odszuka¢ konkretne akcesoria na naszej stronie
internetowej lub skontaktowa¢ sie z lokalnym
sprzedawca, aby uzyskac wiecej informacji.

Gwarancja R82

R82 oferuje 2-letnig gwarancje w razie wystapienia
wad wykonania i materiatow oraz 5-letnig gwarancje
na uszkodzenie metalowej ramy spowodowane
wadliwymi  spawami. Gwarancja przestaje
obowiazywad, jesli klient, ktéry jest odpowiedzialny
za serwisowanie i/lub codzienng konserwacje
urzadzenia, nie przestrzega wytycznych i terminéw
okreslonych przez dostawce oraz podanych w User
Guide. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ na stronie
internetowej firmy R82 w sekcji ,download”.
Gwarancja przyznawana jest wytacznie w kraju,
w ktérym zakupiono produkt oraz jesli mozna go
zidentyfikowac poprzez numer seryjny. Gwarancja nie
obejmuje przypadkowych uszkodzen, w tym szkod
wyrzadzonych wskutek niewtasciwego uzytkowania
lub zaniedbania. Gwarancja nie obejmuje rowniez
elementéw eksploatacyjnych, np. opon lub tapicerki,
ktére podlegajg normalnemu zuzyciu i nalezy je
okresowo wymieniac.

Gwarancja wygasa w przypadku zastosowania
nieoryginalnych czesci/akcesoriow lub konserwacji,
napraw lub przerébek produktu niezgodnie z
wskazowkami i okresami okreslonymi przez
dostawce i/lub opisanymi w User Guide. Firma R82
zastrzega sobie prawo do kontroli produktu, ktéry
jest reklamowany, oraz odpowiedniej dokumentacji
przed uwzglednieniem roszczen gwarancyjnych oraz
decyzja, czy wymienic lub naprawiac¢ wadliwy produkt.
Do obowigzkéw klienta nalezy zwrot produktu,
wobec ktérego wnosi roszczenie gwarancyjne, pod
dany adres, gdzie zostato zakupione.

Informacje dotyczace przedsprzedazy
*  Support.r82.org

RrR8=2<
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Bezpieczenhstwo

Oznaczen, symboli i instrukcji umieszczonych na produkcie nie wolno zastania¢ ani usuwac; musza one byc
obecne i czytelne przez caty czas uzytkowania produktu. Nieczytelne lub zniszczone oznaczenia, symbole lub
instrukcje nalezy natychmiast wymienic. W tej sprawie nalezy sie skontaktowac z lokalnym sprzedawca.

W przypadku wystgpienia zdarzenia niepozadanego w zwigzku z urzadzeniem nalezy to zgtosi¢ w odpowiednim
czasie do lokalnego sprzedawcy i wlasciwego organu krajowego. Lokalny sprzedawca przekaze informacije
producentowi.

Opiekun Produkt

¢ Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia ¢ Nalezy wykona¢ wszystkie ustawienia pozycji
nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie produktu i akcesoriow oraz sprawdzi¢ przed
instrukcje oraz zachowac je do przysztego rozpoczeciem uzytkowania, czy wszystkie
uzytku. Nieprawidtowe uzytkowanie produktu pokretta, Sruby i klamry sg prawidtowo
moze spowodowac powazne obrazenia przymocowane. Wszystkie narzedzia nalezy
uzytkownika trzymac poza zasiegiem dzieci

¢ Przy podnoszeniu zawsze nalezy stosowac ¢ Przed umieszczeniem w nim uzytkownika
odpowiednie techniki i Srodki nalezy upewnic sie, czy urzadzenie jest stabilne

¢ Ten produkt zawiera mate czesci, ktore
moga stanowi¢ zagrozenie udtawieniem, jesli
zostang usunigte z miejsca, w ktérym zostaty
umieszczone

¢ Nie wolno zostawia¢ uzytkownika urzadzenia
bez nadzoru. Nalezy zapewnic staty nadzor
osoby dorostej

¢ Naprawy/wymiany czesci muszg by¢
wykonywane wytacznie przy uzyciu nowych,
oryginalnych czesci R82 oraz zgodnie z
wytycznymi i okresami konserwacji zalecanymi
przez dostawce

* Jezeliistnieje jakakolwiek watpliwosé co do
dalszego bezpiecznego korzystania z produktu
R82, albo uszkodzg sie jakie$ czesci, nalezy
przerwac uzytkowanie produktu i jak najszybciej
skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca

Srodowisko

¢ Nalezy zwrdci¢ uwage na temperature
powierzchni produktu przed umieszczeniem w
nim uzytkownika. Dotyczy to przede wszystkim
uzytkownikow ze skora niewrazliwa na
temperature. Jesli temperatura powierzchni
produktu jest wyzsza niz 41°C, przed uzyciem
nalezy poczekac, az ulegnie obnizeniu

e Ze wzgledow bezpieczenstwa i komfortu,
zawsze nalezy sprawdzi¢ temperature wody
przed kapiela.

support.R82.org RBEyo
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Informacje dotyczace czynnosci serwisowych

Pierwszy dzien

¢ Przed rozpoczeciem uzytkowania doktadnie
przeczytac instrukcje obstugi dla uzytkownika
i przechowywac ja w bezpiecznym miejscu do
pozniejszego uzycia

Przed kazdym uzyciem

¢ Nalezy zdezynfekowa¢ produkt. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w niniejszej
instrukcji obstugi w rozdziale o dezynfekcji

Po kazdym uzyciu

¢ Wytrze¢ produkt do sucha

Codziennie

¢ Wyczyscic wszelkie zanieczyszczenia szmatka
zamoczong w cieptej wodzie z tagodnym
detergentem i wysuszy¢ przed uzyciem

¢ Dokona¢ inspekcji wizualnej. Naprawic lub
wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte czesci

¢ Sprawdzi¢ wszystkie mocowania i klamry pod
katem wystepowania oznak zuzycia czesci

¢ Sprawdzi¢, czy wszystkie kétka swobodnie sie
obracaja i czy wszystkie blokady/hamulce tatwo
sie wigcza

¢ Sprawdzi¢, czy wszystkie mocowania znajduja
sie na miejscu i sg poprawnie przytwierdzone

¢ Zachowac ostroznos¢ podczas regulacji, aby nie
przekracza¢ oznaczen ustawien maksymalnych

Co miesiac

¢ Sprawdzi¢ wszystkie Sruby i nakretki w
urzadzeniu i dokrecic je, aby uniknaé
niepotrzebnych uszkodzen

Co roku

¢ Skontrolowa¢ rame pod katem wystepowania
pekniec lub oznak zuzycia czesci oraz wykonac
coroczny serwis. Nie wolno uzywac urzadzenia,
ktore wydaje sie nie spetnia¢ norm lub jest

Obowiazek konserwacji urzadzenia medycznego lezy catkowicie po stronie jego wtasciciela. Brak wykonywania
konserwacji urzadzenia zgodnie z instrukcja moze spowodowaé utrate gwarancji. Ponadto moze zagrozi¢
warunkom klinicznym i bezpieczenstwu uzytkownikéw lub ich opiekundw.

Dezynfekcja

Produkt moze zosta¢ poddany dezynfekcji
z wykorzystaniem Srodka dezynfekujgcego w postaci
70% roztworu izopropanolu. Zaleca sie usuniecie
wszelkich pozostatoSci i zanieczyszczen
Urzadzenie do mycia

Produkt ten moze byé myty przez 10 minut w
temperaturze 600, uzywajac delikatnego detergentu
lub Srodka dezynfekujacego bez dodatku chloru
w maszynie zaprojektowanej do mycia urzaden
medycznych. Przed ponownym  uzytkowaniem
produkt musi wyschnac.

Produkt ten moze byé myty przez 3 minut w
temperaturze 850, uzywajac delikatnego detergentu
lub Srodka dezynfekujacego bez dodatku chloru
w maszynie zaprojektowanej do mycia urzaden
medycznych. Przed ponownym  uzytkowaniem
produkt musi wyschnagé.

Przed rozpoczeciem mycia

Nalezy zdemontowaé i oddzielnie umyé
nastepujace elementy: Materiat wysScietajagcy &
Akcesoria

Okresy serwisowania

Szczegbtowa kontrole urzadzenia nalezy
przeprowadza¢ co 12 miesiecy (co 6 miesiecy
w przypadku ciezkich uzytkownikéw) oraz za
kazdym razem, gdy urzadzenie zostanie ponownie
przystosowane do uzytku. Kontrola powinna
by¢ przeprowadzana przez kompetentng osobe,
wyszkolong w zakresie uzytkowania urzadzenia.
Skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem w sprawie
instrukcji.

Okres uzytkowania urzadzenia normalnie trwa 5 lat,
jesli wszystkie czynnosci konserwacyjne i serwisowe
sg wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta i
sg one udokumentowane.

uszkodzone Lista kontrolna czynnosci serwisowych:

Nalezy sprawdzic i odpowiednio wyregulowac

nastepujace funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uszkodzone lub zuzyte czesci musza zostac

naprawione lub wymienione. Nalezy sprawdzi¢:

¢ Akcesoria mozna montowac, wsuwajac
je w mocowanie w gornej czesci oparcia,
a nastepnie korzystajac z pokretta i uchwytow
w celu zamocowania poszczegblnych
elementow.

¢ Mozliwosé regulacji oparcia oraz zablokowania
g0 W wybranym potozeniu

¢ Mocowania i klamry pod katem zuzytych czesci.

¢ Stan techniczny produktu pod katem peknie¢
lub oznak zuzycia czesci.

*  Wszystkie etykiety na produkcie pod katem
oznak ich naruszenia.

RBE“O support.R82.org
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CESKY

Ocenujeme, Ze jste se rozhodli pro vyrobek spolecnosti R82, ktera je svétovym vyrobcem technickych pomucek
a zafizeni pro invalidni déti a mladez. Abyste vyuZili vSech vyhod a moznosti, které Vam tento produkt nabizi,
doporucujeme Vam procist si pred pouzitim tento navod a uschovat je k nahlédnuti v budoucnosti.

Urcenym lcelem

Swan je toaletni a koupaci sedacka. Uzivatel je
usazen do sedacky. Témér vzdy bude pouzita opérka
nohou, kyCelni pas a vesta - a uzZivatele je mozné
podepiit pomoci boénich opérek a opérky hlavy.
Produkt je uréen pouze k pouziti v interiéru.

Cilovou skupinou pro tento produkt jsou postizené
déti s mozkovou obrnou. Zafizeni mohou pouzivat
také déti se svalovou dystrofii, roz§t€pem pétefe,
poranénim michy a neurologickymi poruchami.
Produkt je vhodny pro déti s Grovni GMFCS 3-5.
PriloZzené naradi:

¢ 6 mm imbusovy kIic

C € Prohlaseni o shodé

Tento  vyrobek spliuje poZadavky nafizeni
Evropského parlamentu a Rady 2017/745 o
zdravotnickych prostfedcich. Znacka CE musi byt
odstranéna pfi prestavbé vyrobku, pfi jeho uZiti
v kombinaci s vyrobkem jiného vyrobce nebo
pfi pouZiti jinych nez plvodnich nahradnich a
spojovacich dili R82. Tento vyrobek rovnéz spliiuje
pozadavky v souladu s:

¢ EN12182

¢ IS0 17966

Yo

%8 Informace o recyklaci

Pokud produkt dosahne konce své Zivotnosti, mél
by byt rozebran a roztfidén dle materiall, takZe
materialy mohou byt recyklovany. V pfipadé potieby
kontaktujte Vaseho mistniho distributora a vyzadejte
si specifikaci jednotlivych materiald. Kontaktujte
prosim mistni Gfady pro informace o mozZnostech
recyklace nebo likvidace pouzitého produktu
zpusobem, Setrnym k Zivotnimu prostredi.

Dopliky a nahradni dily

Vyrobky R82 mohou byt dodavany s celou fadou
doplinkl, které se voli individualné dle potieb
uzivatele. Nahradni dily se daji objednat. Volte
dopliky dle nabidky na nasich webovych strankach
nebo kontaktujte mistniho dodavatele.

R82 Zaruka

Spolecnost R82 poskytuje 2letou zaruku na vady
materialu a vady vzniklé pfi vyrobé a Sletou zaruku
na zlomeni kovového ramu v dlsledku vadnych
svarll. Zaruka muze byt nepfiznivé ovlivnéna
zanedbanim odpovédnosti ze strany zakaznika pfi
provadéni servisu ¢i kazdodenni Gdrzby v souladu s
pokyny a v intervalech predepsanych dodavatelem
Ci uvedenych v navodu. Dalsi informace naleznete
na domovské strance spolecnosti R82 v Casti Ke
stazZeni.

Zaruka plati pouze v zemi, ve které byl produkt
zakoupen a jestlize jej lze identifikovat podle
vyrobniho Cisla. Zaruka se nevztahuje na ndhodné
poskozeni véetné poskozeni zplisobené nespravnym
pouzitim ¢i nedbalosti. Zaruku nelze rozsifit na dily,
jez nejsou odolné, podléhaji béZnému opotiebeni a
vyzaduji pravidelnou vyménu.

Zaruka ztraci platnost pouZitim jinych nez originalnich
dilu ¢i pfislusenstvi, anebo jestlize vyrobek nebyl
udrzovan, opravovan €i upravovovan v souladu s
pokyny a intervaly predepsanymi dodavatelem nebo
dle informaci uvedenych v uZivatelské pfirucce.
Spolecnost R82 si pfed uznanim garancnich narokud
vyhrazuje pravo na prohlidku vyrobku s pfislusnou
dokumentaci a na rozhodnuti, zda bude vadny
vyrobek vyménén &i opraven. Vyrobek, na néjz je
uplatiovan garancni narok, je zakaznik povinen
predat na adresu mista nakupu.

Predprodejni informace
e Support.r82.org

support.R82.org
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Bezpecnost

Znaky, symboly a instrukce umistény na tomto zafizeni nesméji byt nikdy trvale zakryty nebo odstranény a musi
byt udrzovany v ptvodnim stavu po celou dobu Zivotnosti vyrobku. Ihned vymérite nebo opravte poskozené

V pfipadé nepfiznivé udalosti souvisejici se zafizenim je tfeba zavady v€as oznamit mistnimu prodejci a

pfislusnému vnitrostatnimu organu. Mistni prodejce preda informace vyrobci.

Pecovatel

Pfred pouzivanim si pozorné prectéte navod

a instrukce a uchovejte je i pro budouci
pouzivani. Nespravné pouzivani tohoto vyrobku
mUZe zapficinit vazné poranéni uZivatele

VZdy pouZivejte spravnou techniku zvedani a
spravné pomucky pro tento tcel

Tento produkt obsahuje malé ¢asti, které by
mohly pfedstavovat riziko uduseni, pokud by se
dostaly z uréeného mista

Nikdy nenechéavejte uzivatele v zafizeni

bez dozoru. Zajistéte staly dozor dospélym
Clovékem

PFi opravach musi byt pouZzity pouze nové
originalni dily R82 v souladu s ndvodem a musi
byt dodrzovany intervaly prohlidek predepsany
vyrobcem

Pokud méte pochybnost o bezpeéném
pouZivani vyrobku, okamZzité jej prestante
pouZivat a ihned kontaktujte Vaseho mistniho
dodavatele

Prostiedi

Pfed umisténim uzivatele na produkt
zkontrolujte povrchovou teplotu produktu.
Zejména to plati u uzivatell s necitlivou kuzi,
ktefi neciti teplo. Pokud povrchova teplota
prekroCi 41 °C, pfed pouZitim nechte produkt
vychladnout.

Z bezpecénostnich divodd vZdy zkontrolujte
teplotu vody. Zajistite tim také vétsi pohodIi
uzivateli.

Vyrobek

Dbejte spravného nastaveni vyrobku a doplfiiku
a ujistéte se, Ze vSechny Srouby, matice a spony
jsou spravné dotazeny a zabezpeceny. Naradi
uchovavejte mimo dosah déti

Ujistéte se o stabilité zafizeni pfed umisténim
uZivatele do néj

RrR8=2<
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Servisni informace

Udrzba zdravotnického zafizeni je zcela na odpovédnosti majitele daného zafizeni. Pokud nebude Gdrzba
zafizeni provadéna dle pokynu, muaZe to vést ke zneplatnéni zaruky, vztahujici se na dané zafizeni. Dale mUze
nedostatecna Gdrzba tohoto zafizeni poskodit klinicky stav nebo bezpecnost uzivatelll a / nebo osob o né

pecujicich.

1. den

¢ Pfed pouZitim si peclivé proctéte vSechny
pokyny k pouziti navod a uschovejte je, abyste
do nich mohli nahlédnout v budoucnu.

Pred kazdym pouzitim

¢ Vydezinfikujte produkt. Vice informaci naleznete
v ¢asti vénované dezinfekci v tomto navodu.

Po kazdém pouziti
e Otfete produkt do sucha

Kazdodenné

¢ PouZivejte hadru, teplou vodu a jemny saponat
k odstranéni necistot a prachu a zafizeni pred
pouZivanim osuste

¢ Vizualni kontrola. Opravte ¢i vyménte vSechny
poskozené nebo opotiebené dily

¢ Kontrolujte znamky opotiebeni na vSech
Gchytech a prezkach

¢ Zkontrolujte, zda se vSechna kolecka volné
otaceji a zda se vSechny zamky / brzdy kolecek
snadno aktivuji

« Davejte pozor, aby byly vSechny Gchyty na misté
a spravné osazené

¢ Pfed nastavenim vénujte pozornost vsem
znackam, oznacujicim maxima

Mésicné

¢ VSechny matice a Srouby na tomto produktu
je tfeba zkontrolovat a dotahnout, abyste se
vyhnuli zdvadéam

Rocné

¢ Prohlédnéte ram zafizeni zda nevykazuje
poskozeni nebo praskliny nebo naznaky
abnormalniho opotrebeni. Nikdy nepouZivejte
vyrobek, ktery tyto zavady vykazuje

Dezinfekce

Produkt bez dopliki Ize dezinfikovat v 70%

dezinfekénim  roztoku IPA. Pfed dezinfekci

doporucujeme z produktu odstranit zbytky a necistoty

hadfikem namocCenym v teplé vodé s jemnym

Cisticim prostfedkem/mydlem neobsahujicim chlor.

Omyvatelné zafizeni

Tento vyrobek je mozZno strojné mit po dobu 10 minut
pfi 60°, pfi pouziti neagresivnich mycich prostfedku
bez obsahu chldoru. K myti musi byt pouzito zafizeni
k tomu urcené. Po myti nechte vyrobek pred dalSim
pouzivanim uschnout.

Tento vyrobek je mozno strojné mit po dobu 3 minut
pfi 85°, pfi pouziti neagresivnich mycich prostredku
bez obsahu chléru. K myti musi byt pouzito zafizeni
k tomu urcené. Po myti nechte vyrobek pred dalSim
pouzivanim uschnout.

Pred mytim

Odstrante nasledujici soucasti a vyCistéte je
zvlast: Calounéni & Dopliiky

Servisni intervaly

Detailni kontrola zafizeni se musi provadét kazdych
12 meésict (u hmotnéjsich uzivatell kaZdych 6)
a pokazdé musi byt zafizeni schvaleno pro dalsi
pouzivani. Kontrolu musi provadét technicky zdatny
pracovnik, ktery je k tomuto proSkolen. Kontaktujte
Vaseho mistniho dodavatele za G¢elem opravy.
Zivotnost vyrobku je normalné 5 let, pokud se
dodrzZuji vSechny kontroly a servisy v souladu s
navodem vyrobce.

Seznam kontrol pfi servisu:

Zkontrolujte nasledujici funkce a sefidte je k

urenému Ucelu. Opravte nebo vyménte vSechny

poskozené nebo opotfebované dily. Zkontrolujte

néasledujici body:

¢ Zda je mozné vlozit dopliky a zajistit je do
Gchytd v horni ¢asti opéradla pomoci knofliku a
rukojeti namontovanych v Gchytech.

¢ Opérka sedaku je nastavitelna a Ize ji zajistit v
dané poloze

¢ Zkontrolujte Gchyty a pfezky ohledné znamek
opotrebeni.

¢ Zkontrolujte produkt ohledné prasklin a
znamek opotrebeni.

¢ VSechny Stitky na produktu jsou nedotéené.

support.R82.org
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EAAHNIKH

ZUyXaPNTAPIX YIG TNV ayop& Tou VEOU 0GG TPOIGVTOG amd TNV R82 - Tov MAYKOOUIO TPOUNOEUTH TEXVIKOV
BonBNUATWY KXl CUCKEUMWV VI TadI& Kol epABoUg HE EIBIKEG aVAYKeG. Mo emwpeAnBeiTe MAAPWG amd T
XOPOKTNPIOTIK& QUTOU TOU TPOIOVTOG, TTPEME! Vo DIGBACETE TO APV EYXEIPIDIO TIPIV AT TN XPRAGCN TOU TPOIOVTOG

KO V& QUAGEETE TO €YXEIPIDIO YICK LEMOVTIKA XPAON.

KOTOOKEUQOTAG

To Swan &ival K&BIoUa TOUGAETAG Kol praviou. O
XpPAong KaBodnyeital oTo KABIOUX. EapuoleTal
oxedOV MAVTa OTAPIYHG TOdIMV, {MVN HNPOV Kol
VINEKO €V O XPAOTNG MMOpPEl vor aTnpileTan amod
TAEUPIK& OTNPIYHOTX Kol OTAPIYMG KEPXAAG. To
TPOIOV TTPOOPIZETAI VI XPAON O €0WTEPIKO XWPO
uoévo.

H op&da-0TOX0G TNG CUOKEUNG €ival To TIdIG e
eyKeQaNik map&Auon (CP) pe avamnpic. Emiong
N OUcKeun Wmopel va eival KXTGMNAN yiot Toudic
Ue MUIKA duoTpogia, dIoXIdAR P&XN, TPXUUGTIOHOUG
OTOVOUAIKAG  OTAANG KO VEUPOAOYIKR — avamnpici.
To mpoidv eival KaT&MNnAo yia moxidig pe GMFCS
emmédou 3-5.

epyaheia?
¢ Kheldi Allen 6 mm

c € ARAwon Zupudpewong

AuTO TO TIPOIOV CUUMOPQVETAI HE TIG KMXITACEIQ
TOU KAVOVIOHOU YIG T ITPOTEXVOAOYIKG TIPOIOVTX
(2017/745). H oAuavon CE 6Ba  mpémel  vo
GQXIPEITAI Qv TO TIPOIGV  Eival  TPOTOTMOINUEVO,
0TV  XPNOIYOTIOIEITAl 0  OUVOUGOUO pE  TIPOIOV
GAOU KOTOOKEUOOTA 1 OTaV deV XPNOIJOTIOI00VTXI
TPWTOTUMX AVTOAGKTIKG Kl eEpTANGTR R82. AUTO
TO TIPOIOV CUUMOPPUVETAI EMONG WE TIG GMXITACEIG
OXETIKK JE:

¢ EN12182

e IS0 17966

Yoni
%9 Anéppiyn

Otav €va mpoidv eTavel 0To TEAOG Tou KUKAOU {wnAg
Tou, Tpémel Vo SlowpileTal av& TOTO UAIKOU £€T0l
MOOTE T EEAPTANOTA VO PTTOPOUV V& QVAKUKAWBOOUV
A va amoppipBolv pe Tov KaT&GMNAo Tpomo. Edv
XPEIGIETAI, OOG MAXPAKXAOUUE VoL ETIKOIVWVAOETE e
TOV TOTIKO 0xG OIAVOUEX VI Wi QKPIBA TEPIYPO®N
TOU KG&Oe UNIKOU. MapaKXAOUNE ETIKOIVWVACTE HE TIG
TOTIKEG 00(G OPXES VI VO EVNLEPWOEITE OXETIKK HE TIG
duvaTOTNTEG OVOKUKAWONG HE PIAOTTIEPIBXANOVTIKO
TPOTO.

MopeAKOPEVA KOl AVTOAAGKTIK&

Mo 7o mPOiIGvTa TNG R82 mpoopépovTal dIGPopa
TOPEAKOPEVY, TQX OMOIX  QVTATTOKPIVOVTQI  OTIG
avaykeg Tou ek&oToTe XpAoTNn. H mopayyeNia
TWV  QVTOMOKTIK@V  YIVETO  KATOTIV  XITAPOTOG,.
AvalnTAoTe TO OVTXAAGKTIKG OTNV 10TOCEAIDO POG
N EMKOIVWVACTE UE TOV TOTIKO OGG OIGVOUEX VIO
TEPAITEPW TTANPOPOPIES.

Eyyonon R82

H R82 mpoopépel 2-€TA eyylnon yio KATHKOKEUXOTIKG
EAOTTOPOTA KOl EAXTTOMOTO OTOC UAIK& Ko 5-€TA
eyylnon yio on&oigo Tou PETOANIKOU OKEAETOU AOyw
eAXTTWPATWY OTIG OUYKOMAcEIG.  H eyyinon 6«
EMNPENOTET APVNTIKG &V 0 TIEAGTNG dev TNPACE! TNV
eublvn Tou wq TPOG TN dIEaywyn oUVTAPNONG Ao
TEXVIKO A/Kal TNV KaOnUePIVA ouvTApnon oOppwva
Je TIG KOTEUBUVTAPIEG YPOUMEG KO TO DIOTAPOT
OUVTAPNONG TOU TIPOBAETEI O KATAOKEUOTAG /KOl
avaEépovTal oTIg 0dnyieq xpAong. Mo mePIoCOTEPES
TANPOPOPIEG, OOG TTOXPXTEUTOUPE OTNV I0TOCEATDX
™ng R82: homepage/download.

H eyylnon mopéxetal povo yix Tn XOpo oyop&g
TOU TIPOIGVTOG, K&I UMOPEl va TauTomoINOel pEow
Tou oelpiakol apiBuol Tou H eyyinon dev KaAGmTEl
TUXQEG {NUIEG, OUMTEPIANAUBAVOUEVWY TWV {NUIWY
amd GKXTAMNAN xpAon A apéleia. H eyyinon dev
TEPINXUPBAVEI AVOAQOIPG OTOIXEIX, OTTWG T.X. POJES
1 eMevOUOEIG, KABWE AUTE UTTOKEIVTOI O PUCIONOYIKNA
POOP& Kol TTPEME VO AVTIKABIOTOVTXI TIEPIODIKG.

H eyyinon okupwvetal, €&v  xpnoiyonomnolv
EQPTANATO/TAPEAKOUEV  DIGPOPETIKE  QmMd  TX
aubevTiK& | edv TO TPOIdV dev Exel ouvTnEnOel,
emokeuaoTel | TporomoinBel  olUPwva Pe  TIG
KOTEUBUVTAPIEG YPOUMEG KOI TX OIXOTAMOTA TOU
MPOBAEMEl 0  TPOUNBEUTAG  A/KQI  QVOPEPOVTQI
oTIg odnyieg xpAong.(User Guide). H R82 diarnpei
TO OIKXTWHX ENEYXOU TOU TPOIOVTOG, VI TO OTOio
eyeipeTal n a&iwon eyyinong, KaBMG K& TWV OXETIKWY
YYPAPWV TPOTOU EYKPIVEI TNV GEIWCN, KXOMG KA TO
SIKXIWHG VO amopaoioel GV B QVTIKATXOTAGEI
Ba EMOKEUGOEI TO EAXTTWUGTIKO TPOIOV. AmoTeAel
euBlvn Tou TTENGTN 1 EMOTPOPR TOU TPOIOVTOG, YIG TO
oroio eyeipeTal N a&iwon oTo MAaicio Tng eyylinong,
otn d1elBuvon ayopdq Tou. H eyylnon mapéxeTal amd
v R82 A, KAt €méKTaion, amd Eva dIAVOPEX TNG
R82.

MAnpogopieg mpiv TNV OANCN
¢ Support.r82.org

RrR8=2<
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AcpaAeia

Ta OAPATA, T GUMBOAX KOl 01 03NYiEG TTOU PEPEI TO TIPOIOV deV B TTPEMEI TTOTE VO KAAITITOVTAI 1) VOl GpXIPOUVTAL.
Mpémnel va uévouv oTn BECN TOUG KAI VO EIVAI EURVAYVWOTA K&B' OAn Tn didpkela {whG Tou TpoidvTog. dpovTioTe
VOU QVTIKOOIOTGTE GUECH T CAMOTR, To GUUBOAG A TIG 0ONYieq OU dev VO AVAYVOOIUG/-EG 1| €XOUV UTTOOTET
{nuIG. EmKoIvwvAGTE JE TOV TOTTIKO 00(G DIVOUEN YIck 0dNYieg.

Y& mepimTwon avemBOiunTou CUPB&VTOG TTOU OXETILETAI e TO TEXVOAOYIKO TTPOIOV, TX TIEPIOTATIKG O TTPEME! Vo
AVOPEPOVTAI EYKAIPWG OTOV TOTTIIKO 0OG QVTITPOOWITO Kol 0TNV €BVIKA appodIx apxf. O TOTKOG avTITPOOWTOG
Ba MPoWOAGE! TIG TANPOPOPIEG OTOV KATKOKEUKOTN.

DdpovTioTAg Mpoibv

AlB&aTE TTPOCEKTIKG OAEG TIG 0dnyieg MPIV

amo TN XPAON TOU TPOIOVTOG K&l PUAGETE TIG

yio eMoVTIKA xprAon. H akaT&AANAn xprion

TOU TIPOIOVTOG UTTOPET VO TTPOKXAEDTEI GOBOPO
TPAUPKTION6 0TO XPAOTN

XPNOIYOTIOIEITE TTAVTOTE TIG KATGAANAEG TEXVIKES
aviywong Kl Ta BonOAPTa ToU TIPORAEMOVTXI
yI' quUTOV TO OKOTIO

AIgEQyETE OAEG TIG TPOOGPHOYEG BEONG 0TO
TTPOIOV KOl 0T TXPEAKOEVA KOl BEBXIWBEITE
0TI 6Aeg o1 AxBEG, o1 Bideg Kal oI TOPTTEG £XOUV
aopahioel owoTa mpiv omd T xpAon. KparioTe
oA T epyOAEian HOKPIG IO TTKISIG
Alxo@aAioTe TN dIXTAPNON TNG OTAOEPOTNTOG
TOU TPOidVTOG TPOTOU TOTMOBETAGETE TO XPAOTN
JEon o€ aUTO

¢ To mpoidv auTO TEPIEXE! MIKPG PPN TTOU B
UMoPoUoaV VO TPOKXAEGOUV KivOUVO TIVIyUOU,
eav apapedolv amd TNV mpoopI{opevn BEon
Tougq

e [lIOTE Unv GQAVETE TO XPAOTN XWPIG EMBAEWN
uéoa o€ auTO TO TTPOIOV. DPOVTIOTE V& UTIGPXE
uoviun emipBAewn omd Evav eVAAIKO

e Ol EMOKEVES/ AVTIKATAOTROEIG TTPEMEN VOt
YIVOVTQI XPNOIMOTIOIWVTAG OVO KXIVOUPYIX,
YVAOIO QVTOANGKTIKG KOl GUVOECHOUG TNG
R82 kail vax S1eE&yovTail oUPPWVX PE TIG
KXTEUBUVTAPIES YPAUMEG KOXI TO SIXOTAMOT
ouvVTAPNONG TTOU TTPORAEMOVTAI OTTO TOV
mPOUNBEUTH

e EGv éxeTe OMOIGOATIOTE XUPIBONIG OXETIKK E
TNV MEPAITEPW KOPAAR XPAON TOU TIPOIGVTOG
™G R82 A e&v K&MOIO EEXPTNHO TPOUCIROEI
BAGBN, OTAUATACTE GUECWG TN XPAGN TOU
TIPOIOVTOG KXl ETTIKOIVWVAOTE HE TOV TOTIIKO 00G
SIvopER TO TaXUTEPO BUVATO

MepiBéAiov

e [lapaTnpAoTE TNV EMPAVEIRKT BEPUOKPXROTX
TOU TIPOIOVTOG, TIPIV TNV €10080 XPAOTN HECK
0g auUTO. AuTO I0XUEl IBIXITERX VI XPAOTEG
ue avaiodnTomoinuévo dEpUT, KaBwg dev
umopolv va aioBavBolv Tn BepudTnTa. EGV n
BepUokpaoia TNG EMPAVEIRG UTEPBAIVEI TOUG
41°C, apAOTE TO MPOIOV V& WUXOET TIpIV TN
Xxpnon

e Tl AOyougq GOPGAEIRG KXI &vEDNG, EAEYXETE
M&VTOTE TN BEPUOKPATIC TOU VEPOU, TIPOTOU
AodoeTe TO TTOKIDT.

support.R82.org RBEyo
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Mivakag KaONKOVTWY ouvTApnong

KO TOU QPOVTIOTA.

1n Huépa

¢ AIB&OTE MPOCEKTIKG TIG 00NYieg xpAong mpiv
amnd Tn XPAon Tou TPOoidvTog Kol GUAGETE TIG 08
AOPAAEG UEPOG VIO UENOVTIKA XprAon

Mpiv and k&Oe XprRon

¢ AmoAupGveTe To TTPOIOV. EAEYETE TNV eVOTNTX YOt
TNV amoAdpaveon oTig mapodoag O3nyieg xpriong
YIot TIEPIOOOTEPEG TTANPOPOPIES

Meté and k&Be xpnon

e ZKOUTiOTE TO TTPOIOV WOTE V& EIVAI OTEYVO

Hueproix

e IkourrioTe TUXOV UTTOAEIpPOTa A pUTTOUG T
TO TIPOIOV e Eva Tawvi voTIopévo oe (eaTd vepd
f Eva ATTIO KMOPPUTTAVTIKO KOl APACTE TO VO
OTEYVWOEI TIPIV TO XPNOILOTIOINOETE

e OmTIKOG ENeyx0G ETOKEUROTE 1 QVTIKATXOTAOTE
EXPTANATA TTOU EXOUV UTOOTET {NUIEG i POOPEG

e EAEyETe 6AOUG TOUG OUVDESHOUG Katl TIG TOPTTES
Vi VOEIEEIG pOoPaG

¢ BeBaiwbeite 0TI OAeq 01 pOdEG KIVOUVTXI
eAelBepat Kol 6TI OAOI OI UNXaVIGHOT
KAEIDWUATOG TWV POSWV/TA PPEVA UTTOPOUV VO
evepyoroinfolv e0KOAX

¢ BeBaiwbeite 0TI OAX Tor oTOIXEICK OUVIETNG
BpiokovTai TN BECN TOUG KAl EXOUV EQAPUOOEI
OwoT&

e A&BeTE UMOWN 00iG TUXOV EVOEIEEIG OPIGKAG
B6€ong mpoToU TPOPBEITE 0€ KATOIN TTPOCGHPHOYA

Mnviaio

e ENEYETE KO OPIETE OAX TOX TTOEINGDIC KO TIG
Bideq o€ aUTH TO TTPOTIOV TTIPOKEINEVOU VO
AMOPUYETE MEPITTEG XOTOXIES

EThoix

e E&eTdoTE TO MAKIOIO VIOt POYIOPOTO 1 EVOEIEEIQ
POXPPEVWY EEXPTNUGTWY KOl DIEERYETE TNV
€TAOIX ouvTAPNON. MOTE PNV XpPnoluoroleiTe
£va PoidV TTou deixvel uroBaduIopévo A
ENATTWHATIKO

H ouvTApnon picg I6TPOTEXVOAOYIKAG OUOKEURG ammoTeAel amOAUTN €uBlVN TOU K&XTOXOU QUTAG TNG oUOKeUAG. H
MaPGAEIYN TNG oUVTAPNONG CUUPWVX WE TIG 0dnyieq umopel va 0dnynoel oe aklpwon Tng eyyinong. Emiong, n
MOEGAEIYN TNG CUVTAPNONG MTOPET var amoBei o€ B&POG TNG KAIVIKAG KATROTAONG A TNG XROPEGAEIRG TOU XPAOTN 1/

Evag AemTopepAG EAeyxoq TOU TIPOIOVTOG TPETE

AmoAGpavon

To mpoidv, UMoPET Vo XMOAUOVOET e AITOAUMAVTIKO
SiGAupex  IPA 70%. ZUOTAVETRI V&  OKOUTHOTE
TUXOV UTOAEipPOTa Kol pOmoug omd To TIPOIoV,
XPNOILOTIOIOVTAG UQACUX TTOTIOMEVO oe XAIPO vepd
Kol Ao

MAuvtAipio e€omAiopol

AuTd TO TIPOIOV pmopel va mAUBel yix 10 AenT&
otoug 60° pe xpAon ATIOU  GMOPEUMAVTIKOU
A amoAupavTikol  Xwpig xA®plo, oe  TAUVTAPIO
OXeDINOPEVO VI IXTPOTEXVOAOYIKG  TIPOIOVTX.
AQAOTE TO TPOIGV VO OTEYVMOOEl TIPIV VX  TO
EQVOXPNOIPOTIOINTETE.

AuT6 TO TIPOIOV pmopel va MAUBET yiax 3 AemTé oToug 85 °
Je xpAon AMou amoppuNaVTIKOU A GTOAUMGVTIKOU
XWPIG  XA\Wplo, o0€ TAUVTAPIO  OXEDIOMEVO  YIX
IXTPOTEXVONOYIKG TIPOIOVTX. AQRAOTE TO TIPOIOV Vot
OTEYVWOEI TIPIV VO TO EXVOXONOIUOTIOINCETE.

Mpiv To MAdGIPO

AQaIPEDTE Ta OiKOAOUBO OTOIXEIC Kol KaBapioTe
To EEXwPIoTE: YAIKO TARPWONG & NMapeAKOuEVR

AikoTnua ouvtpnong

va dieEqyeTal K&Oe 12 pRAveg (k&Be 6 PAVES i

XPAOTEG peyahou Bdpoug) Kol k&Oe @opd& Tou TO

mPOIoV dixTiBeTan §avé yia XpARon. O éAeyxog mpérmel

Vo OIEEGYETON OO EVa TTPOOWTIO HE TEXVIKEG YVITEIG,

TO Omoio £xel EKMAXIOEUTEI OTN XPACN TOU TIPOIOVTOG.

EMIKOIVWVAOTE HE TOV TOTIKO SIVOUEN VI 0dnyieq

TOU GPOPOUV ETMOKEUEG TLX. VIO TNV QVTIMETOITION

SIGTPNONG TWV EAXCTIKOV TWV TPOXWV.

0 xp6vog Tou TPOIOVTOG UMd KAVOVIKA XpAon eival

5 xpovia, epooov OAeg Ol GUVTNPACEIG OTO TO

XPAOTN Kol omd Texvikd diegdyovTal oUUPWVR pe

TIG 00NYieq TOU KOTOOKEUXROTH KOl KXTAYPRPOVTOI

AmodedEIYPEVA.

NioTax eAéyxou TEXVIKAG ouvThpnong

EAEYETE KOl TTPOOKPHOOTE TIG MAXPAKETW AEITOUPYIES

oUPQWVO pe TNV mpoTIBEUEVN XpAon. Emokeudote

A QVTIKATOOTAOTE T {NUIWUEVA 1 PBAPUEVR PEPN.

EAéyETE Tax €ENG OTOIXETR:

¢ Ta mapeAkopeVa umopoly va TormoBeTnBolv
KO VO ROPOAICOUV OTQ EEXPTANGTA TOU EMEVW
Uépoug TNG MAGTNG, XPNOILOTIOIOVTAG TO HOXAO
KO TIG AGBEG TWV EEXPTNURTWV.

e HmA&TN Tou KaBiopaTog eival puBIlOpEVN Kol
UTTopEl Vo aopaAIOTET 0Tn B€0n TNG

o To eEXPTAMGTO KA TIG AYKPAPES VI EVOEIEEIQ
POAPUEVWV HEPWV

e To mpoidV yia pwYHEG A eVOEIEEIq pOaPUEVWV
uePOV

¢ OAeg oI ETIKETEG TOU TIPOIOVTOG EIVOI OKEPAIES
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R82 A/S

Parallelvej 3

8751 Gedved

Denmark

Tel +45 79 68 58 88

Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com

R82.org
facebook.com/R82global/

SUPPLIER INFORMATION:
https//www.r82.0rg/about-r82/info/r82-company-information
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